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Resumo
Devido a` crescente necessidade de obtenc¸a˜o de resultados por parte dos atletas profissionais
e na˜o-profissionais, aumentou tambe´m a necessidade de acompanhamento do atleta para
maximizar a performance e a condic¸a˜o f´ısica sem por em causa a sau´de do mesmo. Esta
avaliac¸a˜o devera´ ser o mais completa poss´ıvel baseada na aquisic¸a˜o dos paraˆmetros fisiolo´gicos
relevantes em cada actividade f´ısica.
Na presente dissertac¸a˜o desenvolveu-se uma nova ferramenta de avaliac¸a˜o da intensidade
da performance do atleta, PLUX Real-Time Sports Evaluation, com a finalidade de respon-
der a` actuais necessidades de profissionais do Desporto. As principais caracter´ısticas desta
ferramenta sa˜o a capacidade de aquisic¸a˜o, visualizac¸a˜o, processamento e gravac¸a˜o de sinais fi-
siolo´gicos com a respectiva avaliac¸a˜o da performance do atleta em tempo-real. Esta avaliac¸a˜o
pode ser efectuada com base na frequeˆncia card´ıaca e/ou no dispeˆndio energe´tico.
Para garantir o correcto funcionamento dos algoritmos que efectuam a avaliac¸a˜o da per-
formance, foram efectuados testes de validac¸a˜o. Desta forma, a validac¸a˜o incidiu sobre o
algoritmo de detecc¸a˜o dos picos-R em tempo-real, o algoritmo de intensidade com base nos
valores de picos-R obtidos e o algoritmo para a estimativa do valor de METs em tempo-real.
Verificou-se o correcto funcionamento dos algoritmos de METs, de intensidade baseada nos
valores de picos-R e de detecc¸a˜o de picos-R com uma efica´cia de cerca 95%.
Desta forma, pode-se concluir que o PLUX Real-Time Sports Evaluation possibilita uma
avaliac¸a˜o atrave´s de va´rios paraˆmetros da intensidade da performance do atleta, constituindo
uma ferramenta versa´til e capaz de ser utilizada por atletas profissionais e na˜o-profissionais.
Palavras-Chave: Desporto, Tempo-Real, Intensidade, Avaliac¸a˜o, ECG, Acelerometria.
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Abstract
The need to obtain results in sports and a sustained evolution of athlete’s physical condition
lead to a increasing necessity to evaluate the athlete’s performance and physical condition in
order to maximizes both. This evaluation must allow a complete assessment using specific
and relevant physiological parameters of each activity.
The present dissertation introduces a new tool for athletes performance evaluation in real-
time, PLUX Real-Time Sports Evaluation. This tool allows the acquisition, visualization,
processing of biosignals in real-time, providing also information about the intensity of the
athletes performance, using two different physiological signals (ECG and activity level).
The algorithms responsible for providing the assessment of intensity based on ECG and
activity level were subjected to a validation protocol. Thus, the validation was focused on
the following algorithms: peaks-R detection, peaks-R-based intensity and METs algorithm.
The validation of these algorithms showed proper functioning of the algorithm of METs,
peaks-R-based intensity and peaks-R detection with 95% of efficiency.
With the results it can conclude that PLUX Real-Time Sports Evaluation allows the
assessment of the athlete performance based on ECG and accelerometer signals, being a ver-
satile tool, which can be used by sports professionals and non-professionals.
Keywords: Sports, Real-Time, Signal Processing, Evaluation, ECG, Acelerometry.
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Cap´ıtulo 1
Introduc¸a˜o
1.1 Motivac¸a˜o
A crescente necessidade de obtenc¸a˜o de resultados a n´ıvel desportivo e da evoluc¸a˜o sus-
tentada da condic¸a˜o f´ısica do atleta conduziu a` implementac¸a˜o, por parte dos atletas e seus
treinadores, de uma avaliac¸a˜o do treino mais frequente, se poss´ıvel cont´ınua, em ambientes de
treino e de competic¸a˜o. Desta forma, foram surgindo diversos dispositivos porta´teis aplicados
a` pra´tica desportiva, que proporcionassem uma avaliac¸a˜o da performance do atleta.
Alguns destes dispositivos teˆm, apenas, a func¸a˜o de aquisic¸a˜o de informac¸a˜o que permitira´
a avaliac¸a˜o em offline, dado que o acesso a` mesma so´ pode ser realizado no final da sessa˜o
de treino, apo´s o descarregamento dos dados adquiridos para um computador [5][6]. Outros,
pore´m, ja´ dispo˜em de um pequeno ecra˜, permitindo uma visualizac¸a˜o de va´rios paraˆmetros
fisiolo´gicos em tempo real, como o batimento card´ıaco, zona de intensidade card´ıaca ou
dispeˆndio energe´tico [7]. Esta visualizac¸a˜o em tempo-real destes paraˆmetros por parte do
treinador e´ uma mais valia. Assim, seria u´til aos treinadores possu´ırem uma ferramenta que
possibilitasse a visualizac¸a˜o de diversos biosinais, assim como, os resultados do processamento
destes em tempo-real, dado que os paraˆmetros fisiolo´gicos podem ser indicadores do efeito do
treino sobre o atleta e de como este esta´ a desempenhar esse mesmo treino.
Para cumprir os seus objectivos, atletas e treinadores, recorrem a programas de treino
desenhados consoante a condic¸a˜o f´ısica do atleta, os objectivos a cumprir e o tempo para
os obter. Um programa de treino desenhado com o objectivo de melhorar a aptida˜o cardio-
respirato´ria ou a caracterizac¸a˜o da actividade f´ısica, requer a utilizac¸a˜o de treˆs varia´veis
ba´sicas: frequeˆncia, definida como o nu´mero de sesso˜es semanais, durac¸a˜o, ou seja, o nu´mero
de minutos por treino, e intensidade, medida de qua˜o ra´pido ou de qual o esforc¸o com que
o atleta esta´ a executar o treino [8]. Estas varia´veis sa˜o pass´ıveis de serem controladas e
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proporcionara˜o ao treinador e/ou ao atleta a capacidade de personalizar o treino mediante a
altura da e´poca desportiva, a condic¸a˜o f´ısica do atleta e a sua resposta a`s sesso˜es de treino
anteriores.
A possibilidade do conhecimento destas varia´veis e de outros paraˆmetros em tempo real
possibilita ao treinador uma avaliac¸a˜o mais ra´pida e efectiva, associada a uma melhoria no
tempo do tratamento de resultados [9]. Das treˆs principais varia´veis, a frequeˆncia e durac¸a˜o,
sa˜o facilmente controladas e ajustadas. No entanto, o me´todo directo de determinac¸a˜o da
intensidade envolve a medic¸a˜o de n´ıveis de lactato no sangue, sendo este, um me´todo invasivo
e que impossibilita uma monitorizac¸a˜o cont´ınua e em tempo-real, dado que para determinar
a intensidade por este me´todo e´ necessa´rio proceder a uma pequena recolha de sangue e a`
sua respectiva ana´lise.
No seguimento destas limitac¸o˜es, houve a necessidade de criar va´rios me´todos, todos eles
indirectos, de forma a obter e monitorizar a intensidade do esforc¸o f´ısico. Contudo, devido
aos diversos me´todos, actualmente, dispon´ıveis, e´ necessa´rio estabelecer um balanc¸o entre a
validade, a aplicabilidade e praticidade de tais me´todos [10]. Neste contexto, os me´todos
mais utilizados teˆm por base a monitorizac¸a˜o da frequeˆncia card´ıaca (FC), e recorrem a
monitores pro´prios [7] para a determinac¸a˜o deste e de outros paraˆmetros, obtidos a partir da
FC, suscept´ıveis de disponibilizar informac¸a˜o sobre a intensidade do esforc¸o f´ısico do atleta.
Para ale´m da monitorizac¸a˜o da intensidade do esforc¸o f´ısico atrave´s da FC, e´ poss´ıvel,
ainda, avaliar este paraˆmetro pela determinac¸a˜o do dispeˆndio energe´tico [11][12]. Esta pos-
sibilidade prende-se com o facto de haver diferentes dispeˆndios de energia para as diferentes
actividades, sendo o dispeˆndio directamente proporcional a` intensidade da actividade [12].
Assim, e´ tambe´m importante poder estimar o dispeˆndio energe´tico pois sabe-se que existe uma
relac¸a˜o entre a actividade f´ısica e a sau´de do indiv´ıduo [13][14]. Deste modo, o conhecimento
da energia dispendida e´ uma mais valia na monitorizac¸a˜o de atletas de alta competic¸a˜o, de
indiv´ıduos que realizem exerc´ıcio f´ısico e crucial no tratamento e controlo de doenc¸as cro´nicas
[15].
Mediante estas possibilidades de monitorizac¸a˜o da intensidade, o desenvolvimento de
um software capaz de permitir a visualizac¸a˜o de sinais fisiolo´gicos e, ainda, a obtenc¸a˜o de
paraˆmetros relevantes, em tempo-real, para a caracterizac¸a˜o da actividade f´ısica, possibilita
um melhor acompanhamento dos atletas por parte dos seus treinadores ou ate´ pelos pro´prios
atletas. A implementac¸a˜o desta ferramenta representa um passo importante no desenvolvi-
mento de um dispositivo para acompanhamento de atletas no local de treino, devido a` ca-
pacidade de feedback em tempo-real e de possuir uma alargada possibilidade de aquisic¸a˜o de
2
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diferentes sinais (electrocardiograma (ECG), electromiografia (EMG), acelerometria (ACC),
frequeˆncia respirato´ria (RespR), actividade electrode´rmica (EDA) e forc¸a, entre outros). Este
u´ltimo facto representa uma mais valia em relac¸a˜o aos restantes dispositivos actualmente
dispon´ıveis.
O trabalho apresentado nesta tese foi desenvolvido na PLUX - Wireless Biosignals, S.A
integrado no departamento de Investigac¸a˜o e Desenvolvimento. Este trabalho de investigac¸a˜o
foi realizado na a´rea do desporto e conduziu ao desenvolvimento de uma ferramenta para a
monitorizac¸a˜o de biosinais relevantes na avaliac¸a˜o do desempenho da actividade f´ısica de uma
forma mais conforta´vel e ergono´mica.
1.2 Objectivos
O principal objectivo da tese foi desenvolver uma ferramenta porta´til de monitorizac¸a˜o e
avaliac¸a˜o da performance de atletas em tempo-real. Para alcanc¸ar este objectivo foi necessa´rio
implementar uma aplicac¸a˜o, PLUX Real Time Sports Evaluation, capaz de receber e gravar
os sinais considerados relevantes para a avaliac¸a˜o da performance de atletas. Foi tambe´m
necessa´rio que esta aplicac¸a˜o tivesse a capacidade de visualizac¸a˜o dos sinais adquiridos e de
processamento destes sinais, em tempo-real. Assim, a aplicac¸a˜o recebe, processa, mostra e
grava os sinais adquiridos pela unidade de aquisic¸a˜o wireless bioPLUX [16].
A aplicac¸a˜o permite, assim, a recepc¸a˜o de ate´ 16 sinais, atrave´s da aquisic¸a˜o simultaˆnea
e sincronizada de dois bioPLUX research [17], a visualizac¸a˜o dos sinais, um processamento
ba´sico sobre os sinais recebidos (Suavizac¸a˜o, Transformada de Fourier, Soma/Subtracc¸a˜o e
Multiplicac¸a˜o/Divisa˜o entre canais e ana´lise estat´ıstica com a obtenc¸a˜o de me´dias, desvios
padra˜o, ma´ximos e mı´nimos) e a possibilidade de gravac¸a˜o tanto dos sinais como do re-
sultado de processamento efectuado. Os algoritmos para processamento de sinais de ECG
e ACC foram desenvolvidos e implementados para visualizac¸a˜o em tempo-real, de forma a
caracterizar a performance do atleta em tempo-real.
1.3 Resumo da tese
Esta tese e´ compostas por 7 cap´ıtulos e 2 apeˆndices, como representado na Figura 1.1.
No presente cap´ıtulo e´ apresentado o contexto da tese, onde e´ dado a conhecer a motivac¸a˜o
e os objectivos que levaram ao desenvolvimento deste trabalho. A revisa˜o dos conceitos
teo´ricos e´ feita no segundo cap´ıtulo e a revisa˜o do estado da arte no terceiro. Estes treˆs
cap´ıtulos constituem as bases do trabalho desenvolvido.
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Figura 1.1: Estrutura da Tese
A ferramenta, PLUX Real-Time Sports Evaluation, e a interface gra´fica desenvolvida para
uma mais fa´cil utilizac¸a˜o desta ferramenta sa˜o descritas nos quarto e quinto cap´ıtulos.
A validac¸a˜o dos algoritmos implementados em tempo-real e apresentac¸a˜o dos resultados
da efica´cia de funcionamento dos mesmos constitu´ı o cap´ıtulo 6.
No Apeˆndice A apresenta-se o artigo submetido na confereˆncia BIOSTEC 2012.
O Apeˆndice B conte´m o protocolo utilizado na realizac¸a˜o das actividades para a validac¸a˜o
do algoritmo de METs em tempo-real e o protocolo de processamento de sinais para a Dra.
Ingrid Quartarolo.
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Cap´ıtulo 2
Fundamentos teo´ricos
2.1 Electrocardiograma
O electrocardiograma (ECG) e´ a representac¸a˜o da actividade ele´ctrica card´ıaca ao longo do
tempo, apresentado na Figura 2.1 a) . O ECG e´ obtido utilizando um dispositivo chamado
electrocardio´grafo, que detecta e amplifica pequenas alterac¸o˜es ele´ctricas ao n´ıvel da pele,
causadas pela despolarizac¸a˜o e repolarizac¸a˜o do mu´sculo card´ıaco. A actividade ele´ctrica
card´ıaca de despolarizac¸a˜o e repolarizac¸a˜o e´ transformada em acc¸o˜es mecaˆnicas de contracc¸a˜o
e relaxamento do mu´sculo card´ıaco, respectivamente. O electrocardiograma referente a um
ciclo card´ıaco normal conte´m treˆs componentes: a onda P, o complexo QRS e a onda T, como
pode ser observado na Figura 2.1 a).
A onda P e´ causada pela conduc¸a˜o do impulso ele´ctrico ao longo das aur´ıculas. Este
impulso e´ gerado no no´dulo sinoatrial (SA), localizado na aur´ıcula direita, pro´ximo da entrada
da veia cava superior, e propaga-se por toda a aur´ıcula direita e esquerda, sendo responsa´vel
pela despolarizac¸a˜o do mu´sculo card´ıaco que constitu´ı as paredes das aur´ıculas resultando
na sua contracc¸a˜o e ejectando o sangue das aur´ıculas para os ventr´ıculos, Figura 2.1 b1). O
impulso ele´ctrico ao propagar-se pelas aur´ıculas chega ao no´dulo auriculo-ventricular (AV).
O no´dulo AV encontra-se entre junc¸a˜o da aur´ıcula direita com o ventr´ıculo direito e o septo
interauricular. Este e´ activado pelo impulso ele´ctrico de despolarizac¸a˜o que percorre as
aur´ıculas, produzindo um atraso transmissa˜o do impulso. Este atraso assegura que a ejecc¸a˜o
do sangue por parte das aur´ıculas ja´ ocorreu e que os ventr´ıculos ja´ se encontram cheios e
preparados para a sua contracc¸a˜o.
O impulso ele´ctrico e´ posteriormente conduzido pelas fibras de Purkinje que se encontram
espalhadas pelas paredes internas dos ventr´ıculos. Estas fibras propagaram, assim, o impulso
ele´ctrico pelo mioca´rdio ventricular, provocando a ra´pida despolarizac¸a˜o e consequente con-
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tracc¸a˜o dos ventr´ıculos de forma coordenada, Figura 2.1 b2). O complexo QRS reflecte esta
despolarizac¸a˜o dos ventr´ıculos, que provoca a contracc¸a˜o das ce´lulas do mioca´rdio e a ejecc¸a˜o
do sangue para fora do corac¸a˜o, para a arte´ria pulmonar, no caso do ventr´ıculo direito, ou
para a arte´ria aorta, no caso do ventr´ıculo esquerdo. A onda T representa a repolarizac¸a˜o
dos ventr´ıculos, Figura 2.1 b3). A onda que representa a repolarizac¸a˜o das aur´ıculas na˜o e´
vis´ıvel no ECG por ter uma pequena amplitude e ocorrer no momento de despolarizac¸a˜o dos
ventr´ıculos, sendo mascarado pelo complexo QRS [18].
Figura 2.1: a) – Sinal de ECG; b) – Esquema electrofisiolo´gico da activac¸a˜o das aur´ıculas (b1), dos
ventr´ıculos (b2), da onda de repolarizac¸a˜o dos ventr´ıculos (b3); c) – Padro˜es de ECG normal (c1),
ra´pido (c2), lento (c3), irregular (c4). Adaptada de [1]
2.1.1 Frequeˆncia card´ıaca
As se´ries de despolarizac¸o˜es e repolarizac¸o˜es que ocorrem no mu´sculo card´ıaco teˆm como
marca-passo principal o no´dulo sinoatrial (SA), sendo este, em condic¸o˜es normais o re-
sponsa´vel pelo ritmo do corac¸a˜o, tambe´m conhecido por frequeˆncia card´ıaca (FC). A ac-
tividade do no´dulo SA e´ regulada pelo sistema nervoso perife´rico (PNS), mais precisamente
o sistema nervoso auto´nomo, associado a func¸o˜es que ocorrem involuntariamente, estabele-
cendo, assim, a FC [18]. A FC pode ser determinada a partir do ECG como o nu´mero de
batimentos card´ıacos por minuto. E´ poss´ıvel determinar a FC atrave´s do inverso do per´ıodo
entre cada 2 batimentos card´ıacos [19]. Apesar do per´ıodo entre dois batimentos (R-R) poder
variar substancialmente, a FC e´ relativamente esta´vel [2], como se ilustra na Figura 2.2. A
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variac¸a˜o no tempo entre batimentos e´ definida com variabilidade da frequeˆncia card´ıaca e,
actualmente, as variac¸o˜es dos intervalos entre batimentos sa˜o usadas como um ı´ndice da
capacidade de resposta autono´mica [2].
Figura 2.2: Exemplo de um registo de ECG ao longo de 11 batimentos card´ıacos. Os intervalos de
tempo R-R e diferenc¸a entre intervalos R-R consecutivos sa˜o indicados.[2]
2.2 Intensidade do esforc¸o f´ısico
O termo intensidade, no contexto da actividade f´ısica e do desporto, e´ a quantidade de es-
forc¸o a que o organismo e´ submetido na realizac¸a˜o de uma tarefa [20]. Esta quantidade
de esforc¸o pode ser determinada medindo as cargas externas e/ou internas. As medidas de
carga externa sa˜o, frequentemente, obtidas na rotina desportiva para quantificar a carga de
treino. A velocidade de corrida e a distaˆncia de nado sa˜o exemplos de indicadores externos
de intensidade e volume de treino, respectivamente. No entanto, cargas externas similares
podem gerar n´ıveis de stress fisiolo´gico distintos em diferentes atletas e, consequentemente,
induzir respostas adaptativas variadas. Inversamente, cargas externas distintas podem ter
repercusso˜es fisiolo´gicas agudas semelhantes. Dessa forma, evidencia-se a necessidade de con-
hecer as cargas internas resultantes das sesso˜es de treino para uma monitorizac¸a˜o individual
e eficaz do processo de treino. A carga interna e´ determinada pelas caracter´ısticas inatas,
n´ıvel inicial de aptida˜o f´ısica e natureza e quantidade de carga externa [21]. A carga interna
pode ser medida pelas alterac¸o˜es a n´ıvel card´ıaco, atrave´s da percentagem da frequeˆncia
card´ıaca ma´xima, percentagem da frequeˆncia card´ıaca de reserva, impulso de treino, e a n´ıvel
metabo´lico, atrave´s do consumo de oxige´nio e dispeˆndio energe´tico.
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2.3 Frequeˆncia Card´ıaca Ma´xima (FCma´x)
A frequeˆncia card´ıaca ma´xima (FCma´x), e´ um dos valores mais usados em medicina cl´ınica e
fisiologia [22]. Este paraˆmetro e´ muitas vezes utilizado como o factor principal na prescric¸a˜o
da intensidade de actividade f´ısica em situac¸o˜es de treino de atletas, reabilitac¸a˜o e progra-
mas de prevenc¸a˜o de doenc¸as [22]. O teste que permite a determinac¸a˜o da FCma´x e´ o teste
de exerc´ıcio ma´ximo (prova de esforc¸o - exame efectuado sobre passadeira rolante em que
se monitoriza a FC do atleta ao longo do aumento gradual de intensidade, atrave´s do au-
mentando velocidade e inclinac¸a˜o da passadeira, levando o atleta pro´ximo do ma´ximo do seu
organismo); contudo a realizac¸a˜o deste teste na˜o e´ via´vel ou devido aos ambientes que na˜o sa˜o
os mais adequados a` sua realizac¸a˜o ou devido a` condic¸a˜o f´ısica do indiv´ıduo. Assim, a FCma´x
e´ frequentemente estimada utilizando equac¸o˜es que dependem da idade. A equac¸a˜o (2.1) e´ a
mais comumente utilizada e tem origem desconhecida na˜o existindo nenhum artigo publicado,
explicando a sua obtenc¸a˜o. Creˆ-se, ainda, que tenha sido estimada superficialmente, baseada
na observac¸a˜o de uma recta de ajuste linear de uma se´rie de dados compilados em 1971 [4]:
FCma´x = 220− idade[4] (2.1)
Mais recentemente, em 2001, Tanaka et al.[22] realizaram um estudo sobre este paraˆmetro
e no qual foi efectuada uma meta-ana´lise utilizando com valores de FCma´x referentes a 18712
sujeitos, com o intuito de obterem uma expressa˜o matema´tica que pudesse ser aplicada,
universalmente, para a populac¸a˜o em geral. Para a validac¸a˜o da expressa˜o obtida comparou-
se os resultados desta com os valores de HRmax de 514 sujeitos sauda´veis, resultando na
seguinte equac¸a˜o:
FCma´x = 208−0.7×age[22] (2.2)
Tanaka et al. verificaram, ainda, neste estudo, que na˜o existiam diferenc¸as significativas
nas expresso˜es entre sexos, FCma´x = 208.7− 0.73× age para o sexo masculino e FCma´x =
208.1− 0.77× age para o feminino, assim como entre a populac¸a˜o sedenta´ria (FCma´x =
211−0.8×age), activa (FCma´x = 207−0.7×age) e em indiv´ıduos com treino de resisteˆncia
(FCma´x = 206−0.7×age).
Diversos outros estudos foram publicados com diferentes rectas para estimar a frequeˆncia
card´ıaca pela idade, juntamente com outros paraˆmetros como: o ge´nero [23][24][25] , tipo
de treino [22] e peso (normal ou obeso)[23]. Por uma ana´lise a estas diferentes rectas pub-
licadas, verifica-se existir diferenc¸as entre os seus valores, na˜o havendo, assim, um consenso
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entre os estudos, sendo necessa´rio a continuac¸a˜o da investigac¸a˜o deste importante paraˆmetro
fisiolo´gico.
2.4 Percentagem da Frequeˆncia Card´ıaca Ma´xima (%FCma´x)
O me´todo mais directo para determinar a intensidade utilizando a FCma´x e´ a percentagem
da frequeˆncia card´ıaca ma´xima[4][26][10][23] e pode ser determinada atrave´s de:
%FCma´x =
FCex
FCma´x
×100 (2.3)
em que a FCex e´ frequeˆncia card´ıca durante a execuc¸a˜o do exerc´ıcio.
2.5 Fo´rmula de Karvonen
Karvonen e Vuorimaa [27], em alternativa ao me´todo apresentado na secc¸a˜o 2.4, sugeriram
o uso da percentagem da frequeˆncia card´ıaca de reserva, %FCR, definida na equac¸a˜o (2.4),
como um me´todo mais correcto de quantificac¸a˜o e prescric¸a˜o de intensidade. Esta equac¸a˜o
considera a variac¸a˜o da frequeˆncia card´ıaca de repouso, FCrep, com a idade, entre indiv´ıduos
e com o n´ıvel de condic¸a˜o f´ısica [28].
%FCR =
(FCex−FCrep)×100
FCmax−FCrep
[28] (2.4)
Assim, a partir da FCma´x, da FCrep e FCex, o me´todo de Karvonen [27] obte´m a %FCR
como valor para a intensidade do esforc¸o f´ısico e no qual a reserva de frequeˆncia card´ıaca e´
FCR = FCma´x−FCrep [28].
Relativamente ao paraˆmetro fisiolo´gico FCrep, esta´ reportado na literatura [29] que o
treino provoca no indiv´ıduo uma diminuic¸a˜o do FCrep, enquanto a suspensa˜o do treino esta´
associada a um aumento do FCrep.
2.6 Consumo de Oxige´nio (V˙O2)
Outro dos paraˆmetros utilizados na determinac¸a˜o da intensidade de esforc¸o f´ısico e´ o consumo
de oxige´nio (V˙O2). Este paraˆmetro e´ muito importante pois permite a avaliac¸a˜o das necessi-
dades energe´ticas dos trabalhos f´ısicos e tarefas, atrave´s de medic¸o˜es do V˙O2 [30]. Tem sido
utilizado como uma medida de intensidade de exerc´ıcio va´lida durante o exerc´ıcio em estado
estaciona´rio, dado que e´ aceite entre a comunidade cient´ıfica que a relac¸a˜o entre o V˙O2 e a
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taxa de trabalho em estado estaciona´rio e´ linear [28]. Contudo, a mesma ja´ na˜o e´ va´lida para
treino intervalado e para exerc´ıcios efectuados acima do limiar ma´ximo de intensidade. Dev-
ido a` cine´tica do oxige´nio durante o exerc´ıcio, o V˙O2 aumenta exponencialmente ate´ um n´ıvel
estaciona´rio, quando exercitando a intensidades abaixo do limiar de lactato, e tornando-se
mais complexo, quando a intensidade se encontra acima do limiar do lactado [28].
A medic¸a˜o directa do V˙O2 durante a realizac¸a˜o de uma actividade com intensidade
ma´xima possibilita uma determinac¸a˜o mais correcta da taxa ma´xima de consumo de oxige´nio,
V˙O2max. O V˙O2max e´ um importante paraˆmetro na determinac¸a˜o da condic¸a˜o cardiorespi-
rato´ria e do desempenho aero´bico. Este paraˆmetro aumenta com o treino e diminui com a sua
interrupc¸a˜o [29]. Estas medic¸o˜es, ate´ recentemente, necessitavam de acesso a equipamento
de laborato´rio caro, pessoal especializado e eram exigentes a n´ıvel te´cnico [29]. No entanto,
medic¸o˜es directas do V˙O2 fora dum ambiente laboratorial, apesar de ja´ serem poss´ıveis, sa˜o
muito pouco conforta´veis e ergono´micas [30], na˜o se tendo verificado, ate´ ao momento, a ca-
pacidade de miniaturizac¸a˜o das ferramentas utilizadas para a monitorizac¸a˜o deste paraˆmetro.
Desta forma a monitorizac¸a˜o deste paraˆmetro requer a utilizac¸a˜o de uma ma´scara responsa´vel
pela recolha dos gases respirados pelo atleta e o transporte do dispositivo analisador destes
gases por parte do atleta, sendo o dispositivo de grandes dimenso˜es.
Deste modo, foram desenvolvidos procedimentos alternativos para estimar o V˙O2max a
partir de respostas fisiolo´gicas, durante o exerc´ıcio subma´ximo do atleta , ou a partir de
respostas fisiolo´gicas combinadas com medidas de performance [29]. O exerc´ıcio subma´ximo
e´ caracterizado por ser desempenhado abaixo do ma´ximo fisiolo´gico do atleta e com o aumento
da FC, na˜o sendo atinginda a FCma´x. A FC card´ıaca deve encontrar-se entre as 115 e 150
bpm, pois nesta gama a relac¸a˜o entre a FC e o V˙O2 tende a ser linear.
Uth et al. [29] apontaram que diversos estudos verificaram que a FCrep diminu´ı com o
treino e o V˙O2max aumenta, existindo uma relac¸a˜o negativa entre estes. Referiram ainda que
estes estudos apontavam a existeˆncia de uma relac¸a˜o positiva entre o V˙O2max e a FCma´x pelo
facto de o V˙O2max e da FCma´x diminuirem com a idade. Quando combinadas as influeˆncias
do treino e da idade sobre o V˙O2max, a FCma´x e a FCrep, os autores propuseram uma
relac¸a˜o positiva entre o V˙O2max e a raza˜o entre a FCma´x com a FCrep (FCma´x×FCrep
−1)
[29]. Deste modo, Uth et al. obtiveram as seguintes equac¸o˜es para estimar o V˙O2max em
indiv´ıduos treinados:
V˙ O2max = (15.0ml×min
−1×kg−1)×BM(kg)×
FCma´x
FCrep
(2.5)
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Mass−specific : V˙ O2max = (15.0ml×min
−1×kg−1)×
FCma´x
FCrep
, (2.6)
onde BM e´ a massa corporal do atleta.
Apesar dos resultados obtidos pelos referidos autores, e´ aconselha´vel a utilizac¸a˜o de valores
relativos de V˙O2 (%V˙O2max) aos valores absolutos, V˙O2, aquando da necessidade de com-
parac¸a˜o da intensidade de execuc¸a˜o dos exerc´ıcios por atletas com diferentes caracter´ısticas
fisiolo´gicas e de desempenho [28].
Va´rias te´cnicas de estimativa do %V˙O2max, foram estudadas, [4][23], tendo por base a
relac¸a˜o do V˙O2 com a FC. Neste contexto Miller et al.[23] estudaram a relac¸a˜o da %V˙O2
com a %FCma´x (eq. (2.7) e (2.8)) e com a %FCR (eq. (2.9) e (2.10)) em indiv´ıduos com
peso normal e obesos [23]. As respectivas relac¸o˜es em termos equacionais esta˜o demonstrados
pelas seguintes equac¸o˜es:
Peso normal :
%V˙ O2max = 1.11×%FCma´x−19 (2.7)
Obesos:
%V˙ O2max = 1.15×%FCma´x−23 (2.8)
e
Peso normal :
%V˙ O2max = 0.65×%FCR + 27 (2.9)
Obesos:
%V˙ O2max = 0.65×%FCR + 27[23] (2.10)
Miller et al. [23], sugeriram, ainda, que a frequeˆncia card´ıaca subma´xima, SHR, a 40,
50, 60, 70, 80 e 90% de %V˙O2max pode ser obtida atrave´s da FC predita pela fo´rmula de
Karvonen, KPHR, a 40, 50, 60, 70, 80 e 90% de %FCR pelas seguintes equac¸o˜es:
Peso normal :
SHR = 0.71×KPHR+46 (2.11)
Obesos:
SHR = 0.73×KPHR+42 (2.12)
Outro estudo[4] apresenta os valores da %FCR e da %FCma´x correspondentes a 40, 50,
60, 70, 80 e 90 %V˙O2max, ilustrados na Tabela 2.1.
Contudo, Borresen et al. [28] afirmam que estudos mais recentes indicam que o V˙O2max
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%V˙O2max %FCma´x %FCR
40 63 40
50 69 50
60 76 60
70 82 70
80 89 80
90 95 90
Tabela 2.1: Valores de %FCR e %FCma´x usados para estimar uma dada %V˙O2max. Adaptada de
[4].
e´ espec´ıfico para cada tipo de exerc´ıcio, sendo por isso necessa´rio determinar o V˙O2max para
cada exerc´ıcio antes de se poder prescrever ou quantificar usando valores de %V˙O2ma´x. Assim,
foi sugerido que a reserva de consumo de oxige´nio (V˙O2R, equac¸a˜o 2.13) representaria um
me´todo de medic¸a˜o mais preciso para prescric¸a˜o da intensidade do exerc´ıcio, ao inve´s do
%V˙O2max [28].
%V˙ O2R =
(V˙ O2ex− V˙ O2rep)×100
V˙ O2ma´x− V˙ O2rep
(2.13)
Outro paraˆmetro estudado para a determinac¸a˜o da intensidade do esforc¸o do atleta e´ o
%V˙O2peak; contudo os valores da FC e marcadores de plasma do stress do exerc´ıcios, como
o lactato, amo´nia e hipoxantina a 70%V˙O2peak sa˜o diferentes entre indiv´ıduos treinados e
na˜o treinados. Este facto suporta a ideia, ja´ levantada, de que o uso do %V˙O2peak na˜o
produz, necessariamente, a mesma resposta fisiolo´gica em diferentes pessoas. Para ale´m
desta diferenc¸a, estudos revelaram que a cine´tica do V˙O2 no in´ıcio do exerc´ıcio pode diferir
com o n´ıvel de treino f´ısico, idade e estado de sau´de [28].
Deste modo, o uso de alguns paraˆmetros estimados relacionados com o V˙O2 pode ser in-
apropriado como forma de prescrever a intensidade relativa do exerc´ıcio, devido a, ainda, na˜o
estar bem estabelecido a sua relac¸a˜o com a FC, o paraˆmetro mais utilizado nas estimativas,
sendo necessa´rio proceder a` continuac¸a˜o do estudo deste paraˆmetro.
2.7 Impulso de Treino (TRIMP)
Uma das formas mais utilizadas, actualmente, em investigac¸a˜o para quantificar a carga in-
terna baseia-se no ca´lculo do impulso de treino, TRIMP. Este me´todo pressupo˜e que a fracc¸a˜o
de aumento da raza˜o HRex−HRrest
HRmax−HRrest
durante o exerc´ıcio, multiplicada pela durac¸a˜o da sessa˜o
do treinamento, constitui uma aproximac¸a˜o a` carga interna [21]. Deste modo, e´ poss´ıvel, para
cada segmento de exerc´ıcio durante o qual a frequeˆncia card´ıaca e´ relativamente constante,
obter o produto da sua durac¸a˜o com o aumento, fracciona´rio e simultaˆneo, da FC. Com este
ca´lculo disponibiliza-se uma avaliac¸a˜o quantitativa do volume de treino do indiv´ıduo. Estes
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produtos podem ser somados para cobrir toda a sessa˜o de treino. Assim, o treino realizado
no per´ıodo de tempo t pode ser quantificado como uma a´rea sob a curva representada pelo
pseudointegral w(t) = (∆t)× (∆FCratio), onde ∆FCratio =
F Cex−F Crep
F Cma´x−F Crep
e a FCex e´ a me´dia
da frequeˆncia card´ıaca durante o exerc´ıcio [31].
As condic¸o˜es definidas por Morton el al. para a obtenc¸a˜o do TRIMP sa˜o feitas com
recurso a` me´dia de elevac¸a˜o do ∆FCratio durante todo o exerc´ıcio, tendo diversos estudos,
que utilizaram este me´todo, reportado que este seria um bom estimador de mudanc¸as de
desempenho [31].
Com o intuito de ajustar o w(t) para dar mais relevaˆncia a`s cargas realizadas em in-
tensidades mais altas, Morton et al. [31], em 1990, sugeriram que o w(t) fosse ponderado
pelo factor de multiplicac¸a˜o Y , representativo do aumento exponencial da concentrac¸a˜o de
lactato, [La], em func¸a˜o do aumento da raza˜o ∆FCratio [21][28][31]. O factor de ponderac¸a˜o
corrige o erro introduzido no w(t) resultante de um treino excessivamente longo com uma
frequeˆncia card´ıaca proporcionalmente baixa [28][31]. Deste modo e em conformidade com o
aumento exponencial comumente observado nas concentrac¸o˜es de lactato com a intensidade
do exerc´ıcio, reflectida na raza˜o ∆FRratio, Morton et al. optaram por utilizar a seguinte
fo´rmula para descrever o factor de lactato: Y = ebx, onde x = ∆FCratio, obtendo, assim, a
seguinte equac¸a˜o que descreve w(t):
w(t) = ∆t× (∆FCratio)×Y [31] (2.14)
Os valores de b foram escolhidos para combinar com o formato do incremento na curva de
concentrac¸a˜o de lactato sangu´ıneo (em mM) com o aumento do ritmo de treino e da frequeˆncia
card´ıaca em homens e mulheres. As respostas masculinas e femininas sa˜o suficientemente
diferentes para justificar a descric¸a˜o de valores b separadas para homens, 1.92, e as mulheres,
1.67 [31].
No entanto, Borresen, J. e Lambert, M.I. [28], em 2009, referem uma alterac¸a˜o no factor
de ponderac¸a˜o em que Y passou a ser escrito na forma Y = c×ebx, obtendo, assim, um factor
Y = 0.64e1.92x, para homens, e Y = 0.86e1.67x, para mulheres, com x =∆FCratio.
Assim, para calcular o TRIMP, actualmente, usa-se a durac¸a˜o da sessa˜o de treino, ∆t, a
raza˜o ∆FCratio e o factor de ponderac¸a˜o Y como se ilustra pela equac¸a˜o:
TRIMP (w(t)) = ∆t(min)×∆FCratio×Y [28] (2.15)
Este pseudointegral, embora aparentemente medido em minutos “ponderados”, e´ definido
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como unidade arbitra´ria chamada o impulso de treino ou TRIMP e obtida para qualquer
nu´mero de sesso˜es (ou segmentos dentro de sesso˜es) de treino conclu´ıdo em cada dia[31].
Num estudo de Nakamura et al. [21], publicado em 2010, foi indicado, tambe´m, que
existe uma considera´vel variabilidade, entre indiv´ıduos, nos valores de c e b do factor Y , que
descreve o aumento da concentrac¸a˜o de lactato, [La], com a ∆FCratio, afirmando que se torna
questiona´vel o uso de curvas fixas, de acordo com o me´todo de Morton et al.. Esta ideia e´
reforc¸ada pelo facto de o treino modificar as curvas de lactato em func¸a˜o da carga externa e,
possivelmente, poder causar alterac¸o˜es na relac¸a˜o entre o lactato e a ∆FCratio.
Nakamura et al. afirmaram, tambe´m, que um me´todo que tenha em conta curvas de
lactato individuais melhora a sua efica´cia, pois estabelece uma melhor dose-resposta entre
a carga de treino e a mudanc¸a nos indicadores fisiolo´gicos. Este me´todo tem o benef´ıcio
de incorporar poss´ıveis alterac¸o˜es dos paraˆmetros das curvas de lactato e FCR ao longo da
temporada, permitindo uma correcta avaliac¸a˜o da carga com a alterac¸a˜o destes paraˆmetros
[21].
Nakamura et al. referem, ainda, que alterando as condic¸o˜es definidas por Morton et al.
para que o valor de TRIMP seja obtido tendo em conta a me´dia de elevac¸a˜o da ∆FCratio min-
uto a minuto, ou mesmo janelas de tempo menores, e´ poss´ıvel quantificar mais correctamente
as faixas de intensidade e o tempo mantido nas mesmas [21].
2.8 Acelerometria
A acelerometria e´ um me´todo de determinac¸a˜o quantitativa da acelerac¸a˜o e desacelerac¸a˜o
sofrida por todo o corpo, ou parte, durante a execuc¸a˜o de determinada tarefa. Este me´todo
e´ utilizado na ana´lise cinema´tica do movimento e e´ feita com recurso a um acelero´metro.
Existem me´todos alternativos que podem ser utilizados neste tipo de ana´lise, como a fo-
togrametria, ana´lises cinema´ticas e cine´ticas, gravac¸a˜o de v´ıdeo, electromiografia, ana´lise da
plataforma de forc¸a, questiona´rios, testes funcionais validados e observac¸a˜o [32]. Contudo,
estes me´todos ou sa˜o caros e requerem um elevado gasto de tempo, necessitando de pessoal
especializado e um laborato´rio preparado com equipamento espec´ıfico, ou sa˜o subjectivos e
dependem da observac¸a˜o por parte do responsa´vel pela ana´lise ou da memo´ria do paciente
[32].
A utilizac¸a˜o de um acelero´metro permite, assim, medir a acelerac¸a˜o aplicada ao longo
de determinado eixo e de poder ser utilizado para medir a frequeˆncia e a intensidade do
movimento do corpo em, ate´, treˆs planos (anterior-posterior, medio-lateral e vertical). Devido
a` maioria dos movimentos humanos ocorrer em mais do que um eixo, usa-se acelero´metros
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triaxiais para medir a acelerac¸a˜o em cada eixo ortogonal [1]. Os acelero´metros podem tambe´m
ser usados para medir inclinac¸a˜o, possibilitando uma ana´lise da postura corporal, tornando-
os superiores aos aparelhos sem capacidade de medic¸a˜o de caracter´ısticas esta´ticas [32][33].
Devido a esta caracter´ıstica, estes sensores sa˜o tambe´m usados para medic¸a˜o dos n´ıveis de
actividade e para identificac¸a˜o e classificac¸a˜o dos movimentos desempenhados pelos sujeitos.
Adicionalmente a`s caracter´ısticas apresentadas, estes sensores possuem, ainda, outras van-
tagens: permitirem a obtenc¸a˜o de uma maior quantidade e qualidade de informac¸a˜o, poderem
medir os n´ıveis de actividade e permitirem a classificac¸a˜o dos movimentos desempenhados,
sendo preferidos em relac¸a˜o aos podo´metros, que sa˜o atenuados pelo impacto e inclinac¸a˜o
[32][33]. Assim, a acelerometria tornou-se um meio relativamente na˜o-intrusivo para avaliar
o movimento, postura, transic¸o˜es posturais, dispeˆndio energe´tico, taxa e intensidade do movi-
mento. Contudo, as te´cnicas desenvolvidas para determinar o dispeˆndio energe´tico baseadas
nos acelero´metros na˜o esta˜o desenvolvidas e validadas para todas faixas eta´rias, sendo por
isso necessa´rio desenvolver novas formas de processamento mais avanc¸ado e novos mode-
los biomecaˆnicos do movimento humano, tendo em conta os diferentes grupos, de modo a
melhorar a precisa˜o das te´cnicas e abrangendo toda a populac¸a˜o [33].
2.9 Dispeˆndio Energe´tico
Com o estabelecimento de uma correlac¸a˜o negativa entre o dispeˆndio energe´tico da activi-
dade f´ısica e a incideˆncia de morbidade/mortalidade de algumas doenc¸as cro´nicas, como a
doenc¸a arterial coronariana, hipertensa˜o e diabetes, a quantificac¸a˜o do dispeˆndio energe´tico
(EE) e a actividade f´ısica dia´ria ganharam um interesse considera´vel [13][14]. No entanto,
apesar dos benef´ıcios demonstrados da actividade f´ısica regular com intensidade moderada,
a quantificac¸a˜o da actividade tem-se verificado ser uma tarefa dif´ıcil [2].
Por esta raza˜o, uma grande gama de me´todos e dispositivos para quantificar a actividade
f´ısica teˆm sido desenvolvidos e utilizados. Nestes inclui-se o preenchimento de questiona´rios
de n´ıvel de actividade, uso de podo´metros, calorimetria directa e indirecta, a utilizac¸a˜o de
monitores de FC, a´gua duplamente marcada (DLW) e sensores de movimento [2][13][14][34].
A capacidade de monitorizar com precisa˜o o EE usando me´todos objectivos e´ um to´pico
de crescente interesse [35]. Os me´todos que, actualmente, esta˜o dispon´ıveis para medir direc-
tamente o EE, na˜o podem (ou apenas em raras ocasio˜es) ser utilizados fora de laborato´rios
[3]. Deste modo, e com vista na capacidade monitorizar o EE em situac¸o˜es do dia-a-dia, teˆm
sido efectuadas comparac¸o˜es entre o me´todo DLW, considerado padra˜o, com outros me´todos
capazes de ser utilizados fora do laborato´rio para avaliar a actividade f´ısica, nomeadamente
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questiona´rios de actividade, monitores de FC e sensores de movimento [34][13]. Apesar da
te´cnica DLW ser considerada a mais exacta para a determinac¸a˜o do EE em humanos, o ele-
vado custo e a incapacidade de obter o padra˜o de actividade na˜o torna este me´todo ideal em
todas as situac¸o˜es [2].
Este problema pode ser ultrapassado quando o EE e´ estimado por calorimetria [2]. A
calorimetria indirecta pode medir fielmente o EE em condic¸o˜es laboratoriais e e´ considerada,
tambe´m, um me´todo padra˜o aceite para validar os custos energe´ticos de va´rias actividades
f´ısicas [13]. No entanto, as grandes desvantagens deste me´todo sa˜o o facto de o equipa-
mento necessa´rio para efectuar estas medic¸o˜es poder interferir com o normal desempenho das
actividades e na˜o possibilitar uma monitorizac¸a˜o precisa minuto-a-minuto da actividade e
estimativas do EE no dia-a-dia, fazendo, assim, com que sejam necessa´rias alternativas mais
pra´ticas para a medic¸a˜o do EE [13][2].
Os monitores de FC teˆm sido extensivamente estudados em termos da confiabilidade
te´cnica e utilidade metodolo´gica para medir actividade f´ısica e estimar o EE [13]. A relac¸a˜o
entre a FC e o V˙O2 na˜o e´ usada apenas para estimar o V˙O2max e a %V˙O2max, como referido na
secc¸a˜o 2.6, mas tambe´m para estimar o EE. A estimativa do EE atrave´s da FC e´ relativamente
de baixo custo e fa´cil de realizar e por isso foi investigada numa se´rie de estudos. Contudo,
para utilizar esta estimativa do EE pela FC, e´ necessa´ria a obtenc¸a˜o desta relac¸a˜o para cada
indiv´ıduo. A principal limitac¸a˜o do uso da FC para medic¸a˜o do EE e´ o facto de, em repouso,
pequenos movimentos poderem aumentar a FC, ao passo que o EE e o V˙O2 permanecem
inalterados. Adicionalmente, a estimativa do EE pela FC e´ espec´ıfica para cada modalidade
desportiva [2].
Dadas as limitac¸o˜es descritas para estimar o EE pela FC, tem havido um interesse cres-
cente na avaliac¸a˜o da actividade f´ısica por acelero´metros [14]. Atrave´s de me´todos indirectos,
estes sensores proporcionam estimar o EE, e quantificar a intensidade da actividade f´ısica sob
a forma de equivalentes metabo´licos (METs): leve (< 3 METs), moderada (3-5.99 METs) e
vigorosa (≥ 6 METs) [3].
Algumas das vantagens da utilizac¸a˜o de acelero´metros, como uma ferramenta de medida
do EE, sa˜o a capacidade deste para gravar o movimento que ocorre e o pequeno tamanho
da unidade [34]. Outras vantagens que tornam os acelero´metros mais atractivos aos in-
vestigadores sa˜o a capacidade de maior per´ıodo de gravac¸a˜o e o facto de serem capazes de
fornecer uma indicac¸a˜o da fiabilidade e objectividade [13]. Ale´m dos factos anteriormente ap-
resentados, os acelero´metros triaxiais apresentaram melhores resultados de entre os me´todos
anteriormente referidos, apresentando a melhor correlac¸a˜o ao me´todo DLW [34].
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Deste modo, teˆm sido desenvolvidas equac¸o˜es que permitem, a partir dos dados na˜o pro-
cessados, a estimativa do EE. Contudo, a capacidade dos acelero´metros medirem com precisa˜o
a actividade f´ısica permanece em du´vida. Tem sido sugerido que os acelero´metros triaxiais
subestimam o EE total para actividades sedenta´rias com intensidade leve comparadas com
calorimetria indirecta. No entanto, o potencial de tal tecnologia que pode ser utilizada em
qualquer ambiente sem prejudicar as actividades normais, e o facto de ser acess´ıvel, alimenta
a continuac¸a˜o da investigac¸a˜o [34]. Contudo, estudos recentes propuseram novos modelos que
pretendem corrigir estes problemas.
2.10 Counts
Os “counts”sa˜o utilizados como uma medida de actividade. Antes do conversor analo´gico-
digital de estado-so´lido estar dispon´ıvel comercialmente, os monitores de actividade uti-
lizavam ou a te´cnica de “threshold crossing”ou “cycle count”para determinar os “counts”. A
te´cnica de cruzamento de threshold involve o incremento de um “count”cada vez que a mag-
nitude da acelerac¸a˜o (actividade) excede um dado threshold. O me´todo “cycle count”produz
um “count”quando forc¸a suficiente foi produzida para mover o nivelador mecaˆnica atrave´s de
um ciclo completo (baixo e cima). Este u´ltimo e´ bastante semelhante, em natureza, a` te´cnica
utilizada actualmente pelos podo´metros [36].
O monitor de actividade original da ActiGraph [37], o modelo 7164, e´ utilizado como um
nivelador mecaˆnico capaz de medir a mudanc¸a na acelerac¸a˜o com respeito ao tempo (g/s,
onde g e´ a gravidade, 9.806 m/s2). Para suprimir movimentos indesejados e aumentar a
actividade humana, o sinal e´ passado por um filtro analo´gico passa-banda, o que produz
um sinal de sa´ıda com uma gama dinaˆmica de 4.26 g/s (+/-2.13g/s) a 0.75 Hz (frequeˆncia
central do filtro). Usando uma frequeˆncia de amostragem de 10 amostras por segundo, este
sinal filtrado e´ depois digitalizado em 256 n´ıveis distintos por um conversor analo´gico-digital
de 8-bit, produzindo 4.26 g/s por 256 n´ıveis ou 0.01664 g/s/count (cada n´ıvel e´ considerado 1
“count”). Cada janela e´ filtrada e multiplicada pela janela de amostragem de 0.1 s obtendo-se
uma resoluc¸a˜o de 0.001664g/count [36].
2.11 Equivalentes Metabo´licos (METs)
Devido a` popularidade dos acelero´metros Actigraph [38] para avaliar a actividade f´ısica,
um grande nu´mero de investigadores desenvolveu equac¸o˜es de regressa˜o que relacionam
counts×min−1 com o EE em adultos [35]. Como resultado exitem, actualmente, mais de
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15 equac¸o˜es de regressa˜o que estimam o EE a partir dos “counts”da Actigraph [35][3]. Es-
tas equac¸o˜es possibilitam aos investigadores estimar o EE total sobre um per´ıodo de tempo.
Adicionalmente, estas equac¸o˜es de regressa˜o permitem aos investigadores estabelecer pontos
limite (baseados nos counts/min) para a classificac¸a˜o de actividade f´ısica leve, moderada ou
vigorosa [3].
As unidades utilizadas nas equac¸o˜es de estimativa do EE em func¸a˜o dos counts×min−1
sa˜o os equivalentes metabo´licos, metabolic equivalent task (METs), kJ ×min−1 (ou kcal×
min−1) ou (ml de O2)/kg/min[35]. O MET e´ uma unidade simples, pra´tica e de fa´cil
percepc¸a˜o para quantificar o EE de actividades f´ısicas. O MET e´, tambe´m, frequentemente
utilizado para descrever a capacidade funcional ou a poteˆncia aero´bica de um indiv´ıduo e
de fornecer um reperto´rio de actividades que este indiv´ıduo pode desempenhar. Um MET e´
definido como a taxa metabo´lica em repouso, ou seja, a quantidade de oxige´nio consumido
por um indiv´ıduo em repouso, sentado calmamente numa cadeira, utilizando-se um valor de
3.5 (ml de O2)/kg/min [11][12]. Desta forma, por exemplo, um trabalho efectuado a 2 METs
requere o dobro do metabolismo em repouso, ou seja, 7.0 (ml de O2)/kg/min [11].
Nos u´ltimos onze anos, tem havido um grande crescimento do nu´mero de equac¸o˜es para
relacionar os “counts”da Actigraph com o EE [3]. Muitas das equac¸o˜es actuais para estimar o
EE, baseadas em “counts”por minuto do acelero´metro da Actigraph, foram desenvolvidas para
estimar o EE durante caminhada e corrida ou durante actividades de intensidade moderada.
Contudo, estas diferentes equac¸o˜es criam um problema para os investigadores pois nenhuma
regressa˜o e´ capaz de estimar correctamente o EE ou o tempo dispendido em diferentes cate-
gorias de intensidade, atrave´s de uma ampla variedade de actividade. Adicionalmente, todas
estas equac¸o˜es assumem uma relac¸a˜o linear entre “counts”por minuto e o EE. Deste modo,
e atrave´s do estudo desta relac¸a˜o, ja´ foi mostrado que equac¸o˜es desenvolvidas para camin-
hadas e jogging sobrestima levemente o EE de caminhadas e de actividade leves, enquanto
subestimam, em muito, o custo energe´tico de actividades de intensidade moderada.
Equac¸o˜es com base no estilo de vida (desenvolvidas para obter o EE em qualquer modo de
exerc´ıcio) possibilitam uma melhor estimativa do EE para actividades de intensidade mod-
erada, mas sobrestimam grandemente este paraˆmetro em actividades leves e sedenta´rias e
subestimam-no em actividades vigorosas. Usando dados anteriormente recolhidos em labo-
rato´rio, Crouter et al. [3] observaram que andar e correr podiam ser distinguidos de outras
actividades com base na variabilidade dos “counts”do Actigraph, apresentando, assim, uma
equac¸a˜o de estimativa composta por duas rectas de regressa˜o: uma para caminhadas e corri-
das e outra para as restantes actividades [3]. As Figuras 2.3 e 2.4 apresentam uma comparac¸a˜o
18
2.11. EQUIVALENTES METABO´LICOS (METS)
entre os valores de METs obtidos por calorimetria indirecta e outras equac¸o˜es de estimativa
deste paraˆmetro e uma comparac¸a˜o entre os valores estimados pela equac¸a˜o de Crouter e os
valores medidos por calorimetria indirecta, respectivamente.
Atrave´s das Figuras 2.3 e 2.4 e´ poss´ıvel verificar que as equac¸o˜es de Freedson, Swartz e
Hendelman Lifestyle na˜o representam uma boa aproximac¸a˜o aos valores medidos por calorime-
tria indirecta quando comparadas com as equac¸o˜es do modelo de Crouter, que acompanham
de uma forma muito mais pro´xima os valores medidos para as diferentes actividades.
Figura 2.3: Representac¸a˜o dos valores de METs medidos e estimados a partir de 3 diferentes equac¸o˜es
em diversas actividades. Adaptado de [3].
19
2.11. EQUIVALENTES METABO´LICOS (METS)
Figura 2.4: Representac¸a˜o dos valores de METs medidos e estimados pela equac¸a˜o de Crouter em
diversas actividades. Adaptado de [3].
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Cap´ıtulo 3
Ferramentas de caracterizac¸a˜o da
actividade f´ısica
A aquisic¸a˜o de sinais fisiolo´gicos e a sua ana´lise durante o desempenho de actividade f´ısica
teˆm sido utilizadas para caracterizar a performance de atletas. Esta caracterizac¸a˜o pode ser
feita em termos de intensidade da actividade f´ısica e/ou do dispeˆndio energe´tico durante a
realizac¸a˜o da mesma. Inicialmente, esta caracterizac¸a˜o so´ era poss´ıvel num ambiente labo-
ratorial, pelo que houve a necessidade de aceder a estas caracter´ısticas no ambiente onde a
actividade ocorre. Como resposta a esta necessidade, foram desenvolvidos diferentes tipos de
monitores que permitem caracterizar diferentes aspectos da actividade.
3.1 Desenvolvimento de Monitores de Frequeˆncia Card´ıaca
(MFC)
Durante va´rios se´culos a monitorizac¸a˜o da FC consistia em colocar a orelha no peito do pa-
ciente e ouvir o batimento card´ıaco a partir desta regia˜o. Ha´ cerca de 200 anos, o estetosco´pio
foi inventado por Rene Laennec[2] que tornou poss´ıvel ouvir com mais exactida˜o o batimento
card´ıaco. No entanto, ainda na˜o era poss´ıvel visualizar as alterac¸o˜es que ocorriam no corac¸a˜o
ou monitorizar a frequeˆncia card´ıaca durante o exerc´ıcio. No in´ıcio do se´culo XX, o fisiolo-
gista holandeˆs Willem Einthoven desenvolveu o primeiro electrocardio´grafo, atrave´s do qual e´
poss´ıvel registar graficamente a actividade ele´ctrica do corac¸a˜o, o ECG. Logo apo´s a invenc¸a˜o
do ECG, o monitor Holter foi desenvolvido. Este monitor consiste num ECG porta´til capaz
de realizar uma gravac¸a˜o cont´ınua do electrocardiograma de um indiv´ıduo por um per´ıodo
de 24 horas [2]. Pore´m, a caixa de controlo e´ relativamente grande e a necessidade de fios
para registar as mudanc¸as no campo ele´ctrico criadas pelo corac¸a˜o, assim como a quantidade
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de ele´ctrodos colocados no utilizador, tornam o monitor Holter impro´prio para registar a FC
durante o exerc´ıcio em todas as condic¸o˜es [2].
De forma a colmatar estas limitac¸o˜es do Holter, nos anos oitenta, os primeiro MFC wireless
foram desenvolvidos, compostos por um transmissor e um receptor. O transmissor podia ser
colocado no to´rax atrave´s de ele´ctrodos de superf´ıcie descarta´veis ou atrave´s de uma cinta
ela´stica com os ele´ctrodos integrados. O receptor era um monitor em forma de relo´gio e
que podia ser utilizado no pulso. O desenvolvimento desta unidade wireless relativamente
pequena, resultou no aumento da utilizac¸a˜o de MFC por atletas. Como consequeˆncia, a
FC, medida objectiva, passou a ser usada como indicador de intensidade do exerc´ıcio. Nas
duas de´cadas que se seguiram ao desenvolvimento do primeiro monitor wireless, os MFC
foram desenvolvidos com maior capacidade de memo´ria. Esta caracter´ıstica possibilita o
armazenamento de dados da FC de mais sesso˜es de exerc´ıcios. Ale´m disso, os dados adquiridos
podem ser descarregados para um computador, o que possibilita analisar de uma sessa˜o de
treino. Pore´m o bioPLUX[16] aborda a aquisic¸a˜o dos dados por outra metodologia, em
que os dados sa˜o transmitidos em tempo-real para um computador porta´til ou telemo´vel,
sendo a´ı processados e analisados, permitindo assim uma adequac¸a˜o do treino em tempo-
real mais precisa do que os outros MFC. Mais recentemente, os MFC foram equipados com a
possibilidade de contagem de calorias e de estimar o V˙O2max. Outro desenvolvimento recente
dos MFC e´ a possibilidade destes medirem a variabilidade da frequeˆncia card´ıaca, HRV, que
pode ter va´rias aplicac¸o˜es, como o estudo do efeito de treino [2], de carga de treino [39], de
situac¸o˜es de sobretreino/estado de recuperac¸a˜o [2].
3.2 Monitores de actividade f´ısica
Os monitores de actividade f´ısica sa˜o utilizados para quantificar os n´ıveis de actividade f´ısica.
Alguns deste dispositivos permitem, ainda, medir a durac¸a˜o, intensidade e padronizar a
actividade f´ısica dia´ria. Os dispositivos mais comumente utilizados sa˜o os podo´metros, os
acelero´metros e os MFC [40].
Os podo´metros, assim como os acelero´metros, sa˜o relativamente fa´ceis de utilizar e fornecem
medidas de actividade seguras e va´lidas de actividade f´ısica [40][41]. Os primeiros podo´metros
mediam apenas o andar (por exemplo, caminhar e correr), dando uma avaliac¸a˜o muito mais
geral dos n´ıveis de actividade f´ısica, estando a informac¸a˜o obtida por estes dispositivos e pelos
acelero´metros correlacionada [40].
Com a entrada em desuso dos modelos analo´gicos mais antigos, os podo´metros evolu´ıram
para dispositivos capazes de estimar a distaˆncia percorrida e o EE. Actualmente, alguns
22
3.3. MEDIDORES DE FREQUEˆNCIA CARDI´ACA E INTENSIDADE POLAR
modelos ja´ podem gravar informac¸a˜o para visualizac¸a˜o ou descarga para um computador
[41].
3.3 Medidores de frequeˆncia card´ıaca e intensidade Polar
Actualmente, os dispositivos mais utilizados por atletas e pessoas que realizam exerc´ıcio f´ısico
e pretendam controlar a sua frequeˆncia card´ıaca e/ou saber a que intensidade esta˜o a realizar
determinados exerc´ıcios sa˜o os dispositivos de pulso da c©Polar Electro [42]. Este dispositivos
permitem a:
• visualizac¸a˜o da zona card´ıaca de intensidade e da frequeˆncia card´ıaca do utilizador do
dispositivo;
• guardar a informac¸a˜o adquirida e exporta´-la para um computador onde podera˜o ser
tratados num programa da c©Polar Electro;
• fazer a conexa˜o destes dispositivos com outros dispositivos da c©Polar Electro como
um GPS, sensores de cadeˆncia e velocidade, para serem acoplados a uma bicicleta, ou
sensores de passada.
Deste modo, com estas possibilidades de ligac¸a˜o, estes dispositivos permitem, ainda, de-
terminar a intensidade da performance do atleta pela velocidade e o volume de treino pela
distaˆncia percorrida. A c©Polar Electro possui tambe´m softwares que permitem a criac¸a˜o di-
versos tipos de programas de treino, assim como o acompanhamento dos resultados e evoluc¸a˜o
da condic¸a˜o f´ısica. Alguns dos dispositivos possuem, tambe´m, a capacidade de transmissa˜o
de dados para outros dispositivos em tempo-real, tornando a monitorizac¸a˜o do treino poss´ıvel
a outros para ale´m do utilizador do dispositivo. Contudo, os indicadores de carga interna
do treino do atleta sa˜o apenas a %FCma´x e o EE em kcal, sendo os restantes indicadores de
carga externa, como por exemplo, distaˆncia percorrida e velocidade.
3.4 Monitores de actividade e de treino Actigraph
A ActigraphTMdispo˜e de dois tipos de dispositivos diferentes, os monitores de actividade e
os de treino. Os monitores de actividade disponibilizam medidas fisiolo´gicas de actividade
como:
• counts;
• magnitude do vector de acelerac¸a˜o;
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• EE;
• nu´mero de passos dados;
• n´ıvel de intensidade de actividade;
• METs.
Estes monitores possuem, ainda, um inclino´metro que permite determinar a posic¸a˜o do
sujeito e identificar per´ıodos em que o dispositivo foi retirado. Contudo, estes dispositivos so´
permitem a visualizac¸a˜o dos dados apo´s a transfereˆncia dos mesmos para um computador.
Ale´m disso, os dados para quantificar a intensidade do treino sa˜o obtidos so´ a partir do sinal
de acelerometria, podendo em situac¸o˜es em que o movimento ocorre apenas com a parte
superior do corpo originar uma falsa quantificac¸a˜o da intensidade.
Os monitores de treino, adicionalmente a`s medidas dadas pelos monitores de actividade,
possibilitam, tambe´m, a medic¸a˜o da frequeˆncia card´ıaca. Estes monitores de treino possuem,
ainda, um ecra˜ que possibilita a monitorizac¸a˜o em tempo-real das medidas de actividade,
anteriormente referidas, e da frequeˆncia card´ıaca, ale´m de um sensor de luz ambiente que da´
informac¸a˜o sobre o ambiente em que o sujeito se encontra. Este monitor na˜o possu´ı a capaci-
dade de comunicac¸a˜o em tempo-real com outros dispositivos, na˜o permitindo a monitorizac¸a˜o
em tempo-real do atleta por parte do treinador atrave´s deste monitor.
3.5 Software multifunc¸o˜es da Firstbeat
A Firstbeat Technologies Ltd. desenvolveu um software para monitores de frequeˆncia card´ıaca
que disponibiliza a FC, efeito do treino (TE), o EE e as indicac¸o˜es do Dynamic Couch e do
Smart training guidance. O Dynamic Couch da´ indicac¸o˜es sobre o treino dia´rio, como seja
se o atleta esta´ a treinar com excessiva intensidade, muito pouca intensidade ou correcta
intensidade definida no programa de treino. Esta ferramenta tem ainda a capacidade de
ajustar o programa de treino, caso mesmo na˜o seja cumprido e de fornecer indicac¸o˜es dia´rias
sobre os dias de descanso e treino e indicac¸o˜es espec´ıficas sobre qual a durac¸a˜o e a intensidade
do exerc´ıcio. O Smart training guidance da´ informac¸o˜es actualizadas no decorrer do exerc´ıcio
sobre se e´ necessa´rio aumentar, manter ou diminuir o ritmo para atingir o efeito de treino na
durac¸a˜o pretendida e/ou tempo ate´ atingir o pro´ximo n´ıvel de TE.
A Firstbeat Technologies Ltd. desenvolveu, tambe´m, um software para computador capaz
de receber e processar intervalos R-R de monitores de frequeˆncia card´ıaca, como por exemplo
os dispositivos c©Polar Electro, em tempo-real, e, atrave´s de um algoritmo de redes neuronais,
fornecer ao utilizador os seguintes paraˆmetros fisiolo´gicos:
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• FC;
• %FCma´x;
• %V˙O2max;
• kcal;
• excesso de oxige´nio consumido po´s-exerc´ıcio (EPOC);
• TE;
• TRIMP.
Ale´m desta funcionalidade de display em tempo-real, o sistema permite ainda proceder
a testes de recuperac¸a˜o e de condic¸a˜o f´ısica, ana´lise de treino (individual ou em grupo),
avaliac¸a˜o do stress dia´rio, relato´rios em PDF e a possibilidade de exportac¸a˜o dos dados
no formato CSV podendo estes dados conter a FC , a %FCma´x, o EPOC, o TE, as kcal, a
ventilac¸a˜o (VE), a taxa de respirac¸a˜o (RespR), o V˙O2, a %V˙O2max, a ra´ız quadrada da me´dia
das diferenc¸as R-R ao quadrado (RMSSD), as altas frequeˆncias (HF) e as baixas frequeˆncias
(LF) da variabilidade da frequeˆncia card´ıaca.
Este software apesar de possibilitar a obtenc¸a˜o de uma grande quantidade de dados, estes
sa˜o determinados apenas a partir do processamento dos intervalos R-R. Apenas foi encon-
trado um artigo [43] de validac¸a˜o dos resultados obtidos pelo software Firsbeat, utilizado
pelo sistema Suunto (semelhante aos dispositivos c©Polar Electro), relativos ao V˙O2 e ao EE.
Neste estudo foram comparados os valores de V˙O2 e EE estimados pelo software Firstbeat
com valores medidos por ana´lise de gases. Constatou-se que este software subestima estes
paraˆmetros em ≈6 e 13%, respectivamente [43]. Este facto pode ser explicado tendo em conta
que a relac¸a˜o entre o %V˙O2max e a %FCmax e´ espec´ıfica do exerc´ıcio e que um pequeno movi-
mento da pessoal leva a um aumento da FC enquanto o V˙O2 se mante´m aproximadamente
constante.
Nesta tese foi desenvolvida uma ferramenta para monitorizac¸a˜o e avaliac¸a˜o desportiva, em
tempo-real. Esta ferramenta, com os sensores de monitorizac¸a˜o e avaliac¸a˜o do desempenho
do atleta pela FC e pelo me´todo de counts, permite ainda a aquisic¸a˜o e visualizac¸a˜o de
sinais de acelerometria, de electromiografia, de respirac¸a˜o e actividade electrode´rmica ate´ um
total de 14 canais, permitindo a obtenc¸a˜o directa de diversos outros paraˆmetros fisiolo´gicos
como a RespR sem recurso a estimativas. Deste modo, esta ferramenta permite um feedback
em tempo-real sobre o desempenho do atleta, possibilitando um ajuste quase instantaˆneo do
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treino, e podendo obter ao mesmo tempo outros sinais fisiolo´gicos que possam ser importantes
para a avaliac¸a˜o da execuc¸a˜o de movimentos e comportamentos do atleta.
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Cap´ıtulo 4
PLUX Real-Time Sports Evaluation
O PLUX Real-Time Sports Evaluation (PRTSE) e´ a ferramenta criada para possibilitar uma
avaliac¸a˜o da performance do atleta em tempo-real. O programa foi escrito em Python1 e
as func¸o˜es dispon´ıveis foram constru´ıdas por blocos, funcionando de forma independente e
possibilitando diferentes organizac¸o˜es das mesmas.
Os blocos que constituem o PRTSE sa˜o:
• Aquisic¸a˜o
• Processamento
• Visualizac¸a˜o
• Escrita
• Intensidade baseada na FC
• Intensidade baseada na ACC
• Escrita de Processamento
Para a realizac¸a˜o das diversas func¸o˜es constitu´ıntes destes blocos, foram utilizados diversos
pacotes de bibliotecas dispon´ıveis para o Python, como o Matplotlib, o wx, o sys, o Pylab, o
SciPy, o NumPy, o time e o math.
A Figura 4.1 representa as possibilidades de ligac¸a˜o entre os blocos que podem ser definidas
pelo pro´prio utilizador, assim, como optar pela utilizac¸a˜o ou na˜o de alguns dos blocos.
Para fazer a utilizac¸a˜o dos diversos blocos da Figura 4.1, apresenta-se de seguida um
exemplo do co´digo que podera´ ser introduzido no main do PRTSE.
1Python e´ uma linguagem interpretada, imperativa, interactiva e orientada a objectos. O Python e´ open
source e possu´ı uma gama considera´vel de bibliotecas com ferramentas cient´ıficas de processamento de sinal,
de visualizac¸a˜o e de criac¸a˜o de GUIs.
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Figura 4.1: Representac¸a˜o das poss´ıveis ligac¸o˜es entre os blocos.
SOURCE_BIOP = [’00:07:80:40:DD:CB’, ’00:07.80:40:DD:D7’]
PROC_BLOCKS = [[None, ’Acq’, None, None, ’new_data’],
[’new_data’,’ECG’,[1],[1],’ecg_data_proc’],
[’new_data’,’MET’,[1],[3],’met_data_proc’],
[’new_data’, ’Smooth’, [1], [2], ’new_data’],
[’new_data’,’Stats’,[1,2],[2,1],’data_proc’],
[’new_data’,’FFT’,[1],[1],’new_data’],
[’new_data’,’Sum’,[1,1],[2,1],’new_data’],
[’new_data’, ’Mult’, [1, 1],[2, 1], ’new_data’],
[’new_data’, ’Vis’, [1, 1], [1, 2], None],
[’new_data’, ’Wrt_txt’, [1, 1], [1, 3], ’Results_new.txt’],
[’data_proc’, ’Wrt_proc’, None, ’Statistical’, ’Statistical.txt’]
]
A varia´vel SOURCE BIOP permite ao utilizador introduzir o MAC address dos disposi-
tivos bioPLUX que pretende usar, podendo ser introduzidos o ma´ximo de dois dispositivos.
Na varia´vel PROC BLOCKS o utilizador introduz os blocos pela ordem pretendida em
que cada linha da varia´vel conte´m um vector com a informac¸a˜o necessa´ria para utilizar um
bloco.
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4.1 Aquisic¸a˜o
O bloco Aquisic¸a˜o permite a recepc¸a˜o dos dados de dispositivos bioPLUX [16] em tempo-real
via Bluetooth. Este bloco esta´ preparado para fazer a aquisic¸a˜o simultaˆnea e sincronizada de
dois bioPLUXs research [17] permitindo uma aquisic¸a˜o de ate´ 16 sinais, mais um sinal digital,
que no caso da utilizac¸a˜o de dois bioPLUXs sera´ comum a ambos. O canal digital pode ser,
ainda, utilizado para marcac¸a˜o de eventos por switch e para sincronizac¸a˜o por v´ıdeo atrave´s
de um LED que pode ser acoplado ao cabo de sincronismo [44].
Quando adquirindo dois bioPLUXs e´ necessa´rio garantir a sincronizac¸a˜o de ambos os
dispositivos. Devido a` impossibilidade de iniciar a aquisic¸a˜o de ambos os dispositivos no
mesmo instante de tempo, ficando ja´ sincronizados, e da diferenc¸a de tempo entre o in´ıcio da
aquisic¸a˜o entre dispositivos na˜o ser constante, o bloco de aquisic¸a˜o e´ responsa´vel por:
• adquirir 30 amostras, correspondendo a 30 ms;
• enviar para ambos os bioPLUX um sinal digital de 100 amostras, correspondentes a
100 ms;
• verificar o canal digital de cada bioPLUX nas 130 amostras ja´ adquiridas e determinar
qual esta´ em atraso e de quantas amostras e´ o atraso;
• adquirir este nu´mero de amostras no dispositivo que se encontra em atraso.
Apo´s este processo os dispositivos esta˜o sincronizados e prontos a iniciar a aquisic¸a˜o de
dados. Este bloco devolve as amostras adquiridos, que posteriormente podera˜o ser utilizados
nos diversos blocos.
4.2 Processamento
O bloco de Processamento possibilita a aplicac¸a˜o de um filtro passa-baixo (suavizac¸a˜o ou
Smooth) ao sinal, realizar operac¸o˜es aritme´ticas entre canais (soma, subtracc¸a˜o, multiplicac¸a˜o
e divisa˜o) e obter a fast fourier transform (FFT) das amostras adquiridas. O algoritmo foi,
igualmente, desenvolvido para que se possa visualizar os resultados do processamento em
tempo-real. E´ poss´ıvel, ainda, obter a me´dia, desvio padra˜o, mı´nimos e ma´ximos dos dados
que esta˜o a ser adquiridos.
Os dados obtidos a partir do bloco Processamento podem ser guardados em ficheiros
.txt. Existem dois blocos capazes de guardar os dados de processamento, o bloco de Escrita
capaz de escrever os dados obtidos a partir bloco Processamento juntamente com os dados
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adquiridos (por possu´ırem o mesmo tamanho, caso das operac¸o˜es aritme´ticas, Smooth e FFT)
e o bloco de Escrita de Processamento, bloco responsa´vel pela escrita dos dados com tamanho
diferente dos dados adquiridos (caso dos dados da me´dia, desvio padra˜o, ma´ximos e mı´nimos,
dos dados obtidos pelo bloco Intensidade baseada na FC e pelo bloco Intensidade baseada na
ACC).
Na opc¸a˜o de processamento de suavizac¸a˜o, que permite aplicar um filtro passa-baixo aos
dados adquiridos, e´ poss´ıvel escolher qual o tamanho da janela de suavizac¸a˜o considerado,
assim como o tipo de janela (rectangular, Hanning, Hamming, Barlett-Hann ou Blackman).
4.3 Escrita
O bloco de Escrita possibilita gravar os dados adquiridos podendo-se escolher quais os canais
que se pretende gravar. Desta forma este bloco recebe os dados adquiridos e guarda-os num
ficheiro .txt a designar. Caso se efectue os seguintes tipos de processamento: FFT, Smooth e
operac¸o˜es aritme´ticas, os dados obtidos a partir deste tipo de processamento sa˜o concatenados
aos adquiridos e gravados por “default”, juntamente com os dados adquiridos escolhidos. O
ficheiro .txt criado por estes bloco possui um cabec¸alho indicando a coluna do canal digital, as
colunas dos canais adquiridos e as colunas de canais processados para refereˆncia do utilizador
quando pretender utilizar este ficheiro. Todos os dados obtidos a partir de outro tipo de
processamento, que na˜o os indicados, devido ao seu tamanho e ao tempo para a obtenc¸a˜o dos
mesmos, devera˜o ser gravados utilizando o bloco espec´ıfico para escrita de processamento.
A Figura 4.2 apresenta um exemplo de um ficheiro .txt em que e´ pedido, na varia´vel
PROC BLOCKS, para gravar dois dos canais adquiridos, canal 1 e 2, e como foi pedido
processamento por Smooth do canal 2 e por multiplicac¸a˜o do canal 1 pelo pro´prio canal e do
canal 1 pelo canal 2, os resultados deste processamento sa˜o adicionados automaticamente ao
ficheiro .txt.
Figura 4.2: Exemplo de janela de visualizac¸a˜o em tempo-real de dados adquiridos e processados.
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4.4 Intensidade baseada na FC
O bloco Intensidade baseada na FC e´ responsa´vel por, a partir do sinal de ECG, obter os
intervalos R-R. O algoritmo utilizado para a detecc¸a˜o dos picos-R foi desenvolvido por Pan
and Tompkins [45]. Este algoritmo e´ simples, pore´m efectivo, permitindo uma detecc¸a˜o
precisa dos picos-R em tempo-real. O algoritmo tem treˆs processos base para a detecc¸a˜o dos
picos-R: (1) a transformac¸a˜o do sinal, (2) thresholding adaptativo e (3) procura local [45].
A transformac¸a˜o do sinal de ECG consiste em aplicar um filtro digital passa-banda de
segunda ordem e frequeˆncias de corte de 5 e 11 Hz. Esta filtragem permite a utilizac¸a˜o de
thresholds mais baixos, aumentando a sensibilidade de detecc¸a˜o [45]. De seguida, o sinal
filtrado e´ diferenciado de modo a acentuar o declive do complexo-QRS.
O sinal, agora diferenciado, e´ elevado ao quadrado tornando a polaridade de todo o
sinal positiva e fazendo uma transformac¸a˜o na˜o-linear do sinal, dando eˆnfase a`s frequeˆncias
existentes no ECG [45].
Este sinal e´, posteriormente, integrado numa janela mo´vel para obter informac¸a˜o contida
na forma e no declive da onda R [45].
Apo´s o primeiro processo, o algoritmo define a cada momento um threshold adaptativo,
correspondente a uma fracc¸a˜o do sinal diferenciado e efectua uma procura local do pico-R
sempre que o sinal integrado atravessa o threshold.
A nova procura de picos so´ se reinicia 200 ms apo´s a detecc¸a˜o de um pico-R, pois fisio-
logicamente existe um per´ıodo refracta´rio ate´ ao pro´ximo complexo-QRS poder ocorrer.
A partir dos intervalos R-R, o algoritmo determina a FC, a %FCma´x, %FCR e o TRIMP.
Estes valores sa˜o devolvidos de 2 em 2 segundos obtidos apo´s os 4 segundos iniciais atrave´s
de um buffer de 4 segundos necessa´rio para mostrar um valor esta´vel da FC entre medic¸o˜es
consecutivas.
Deste modo, utilizando os intervalos R-R contidos no buffer e´ determinada a FC entre cada
intervalo, atrave´s da equac¸a˜o (4.1), e, posteriormente, a me´dia destes valores, calculando-se
um valor de FC relativamente esta´vel entre medic¸o˜es consecutivas, a` semelhanc¸a do que
acontece com os MFC.
FCi =
60
(pico−Ri)− (pico−Ri+1)
(4.1)
onde FCi e´ a FC calculada a partir do i-e´nesimo intervalo R-R, com i a tomar valores 1
ate´ n−1 onde n e´ o nu´mero de picos-R encontrados a cada dois segundos.
Para prevenir uma sobrecarga da ferramenta de avaliac¸a˜o da performance do atleta e
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de possibilitar o desenvolvimento de outros algoritmos de interesse para esta avaliac¸a˜o, os
paraˆmetros que se seguem foram determinados recorrendo ao valor de FCexme´dia , em vez de
determinar a %FCma´x, %FCR and TRIMP para cada FCi.
Usando a FCexme´dia o algoritmo ira´, assim, determinar a %FCma´x me´dia dos u´ltimos
quatro segundos, a cada dois segundos atrave´s da equac¸a˜o (4.2):
%FCma´x =
FCexme´dia ×100
FCma´x
(4.2)
Por sua vez, a %FCR me´dia e´ obtida a partir da equac¸a˜o (4.3):
%FCR =
FCexme´dia −FCrep
FCma´x−FCrep
×100 (4.3)
Finalmente, o TRIMP me´dio e´ calculado pelo algoritmo atrave´s da equac¸a˜o 4.4:
TRIMP =
HR−HRrest
HRmax−HRrest
×∆t×Y (4.4)
onde o ∆t e´ igual a dois segundos e o Y e´ o valor do perfil de lactato determinado usando
a ∆FCratio, obtida a cada dois segundos a partir dos u´ltimos quatro segundos de buffer, e o
ge´nero do atleta, caso o utilizador opte por utilizar o factor Y gene´rico, ou os coeficientes c
e b que definem o factor Y do atleta.
Para permitir uma avaliac¸a˜o mais completa da performance do atleta, a ferramenta de-
senvolvida proporciona a monitorizac¸a˜o da intensidade da actividade f´ısica atrave´s do EE..
4.5 Intensidade baseada na ACC
O bloco Intensidade baseada na ACC permite determinar o EE atrave´s dos METs. Este
me´todo permite uma avaliac¸a˜o, de forma indirecta, da intensidade pelo V˙O2, visto que os
METs esta˜o relacionados com o V˙O2.
Para tal, o sinal de acelerometria comec¸a por ser filtrado. Para realizar este processamento
foi necessa´rio criar um filtro adaptado para tempo-real. Este filtro utiliza a equac¸a˜o a`s
diferenc¸as, equac¸a˜o (4.5), que define a relac¸a˜o entre o sinal de sa´ıda e o sinal de entrada no
filtro.
y[n] =
1
a0
( R∑
i=0
bix[n− i]−
S∑
j=1
ajy[n− j]
)
, (4.5)
onde R e´ a ordem da realimentac¸a˜o de entrada do filtro, bi sa˜o os coeficientes da reali-
mentac¸a˜o de entrada, S e´ a ordem de realimentac¸a˜o de sa´ıda do filtro, ai sa˜o os coeficientes
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de realimentac¸a˜o de sa´ıda, x[n] e´ o sinal de entrada e y[n] e´ o sinal de sa´ıda.
Para que este filtro funcione em tempo-real, o sinal de entrada e o sinal de sa´ıda de
instantes anteriores, x[n−1]...x[n−R] e y[n−1]...y[n−S], respectivamente, sa˜o guardados e
actualizados a cada ciclo de aquisic¸a˜o.
Os coeficientes bi e ai foram determinados para um filtro passa-banda Butterworth de
2a ordem com frequeˆncias de corte de 0.25 e 1.4 Hz. E´ necessa´rio subamostrar os dados
adquiridos do bioPLUX de 1000 Hz para 10 Hz, frequeˆncia de amostragem do ActiGraph.
Como o filtro aplicado possui frequeˆncias de corte inferiores a 5 Hz, frequeˆncia de Nyquist
relativa a` frequeˆncia de amostragem do ActiGraph, assegura-se a correcta subamostragem do
sinal.
Este bloco tem como sa´ıda o valor de counts×min−1 e de METs. O valor de METs
e´ calculado utilizando o modelo de Crouter [3]. Para a obtenc¸a˜o deste valor recorrendo ao
modelo criado por Crouter, determinaram-se os counts×min−1 e o coeficiente de variac¸a˜o,
cv =
σ
µ
dos counts, a cada 10 segundos sobre um um per´ıodo de um minuto.
4.6 Visualizac¸a˜o
O bloco Visualizac¸a˜o recebe os dados adquiridos e processados, permitindo escolher quais os
canais adquiridos que se pretende visualizar. Um exemplo de uma janela produzida por este
bloco pode ser vista na Figura 4.3. Nesta Figura sa˜o apresentados em tempo-real dados de
canais do bioPLUX adquiridos e processados.
Figura 4.3: Exemplo de janela de visualizac¸a˜o em tempo-real de dados adquiridos e processados.
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A representac¸a˜o dos sinais adquiridos e processados e´ organizada atrave´s das seguintes
condic¸o˜es:
• Em caso de se pretender visualizar o sinal do canal adquirido juntamente com o pro-
cessamento deste sinal, FFT e Smooth, o primeiro gra´fico sera´ o do canal adquirido e
a` direita deste encontrar-se-a˜o os processados (Figura 4.3 d) e e)), sendo a excepc¸a˜o
as operac¸o˜es aritme´ticas entre sinais que sera˜o apresentadas apo´s os sinais adquiridos
e processados por FFT e Smooth (Figura 4.3 f)).
• Caso na˜o se pretenda visualizar alguns dos sinais dos canais adquiridos a ordem mante´m-
se e os sinais processados por FFT e/ou Smooth do respectivo canal sera˜o apresentados
antes dos sinais relativos aos canais seguintes (Figura 4.3 a), b) e c)).
Sempre que na varia´vel PROC BLOCKS e´ pedido o processamento de sinais o resultado
e´ apresentado na janela de visualizac¸a˜o por “default”, com a excepc¸a˜o do processamento
estat´ıstico.
Caso os blocos de Intensidade baseada na FC e na ACC sejam utilizados, sera´ poss´ıvel
ver na interface os valores da FC %FCma´x, %FCR, TRIMP e METs. Os valores destes
paraˆmetros sera˜o apresentados no primeiro gra´fico, como mostra a Figura 4.4.
Figura 4.4: Exemplo de janela de visualizac¸a˜o com avaliac¸a˜o da performance do atleta.
Como ja´ foi referido nos cap´ıtulos 4.4 e 4.5, os blocos de processamento para avaliac¸a˜o
da performance do atleta produzem valores em intervalos de tempo diferente. Deste modo,
quando ambos os blocos de avaliac¸a˜o da performance do alteta sa˜o utilizados, a avaliac¸a˜o da
performance do atleta passa por treˆs estados.
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Estes estados esta˜o relacionados com o tempo necessa´rio para a resposta inicial de cada
um dos algoritmos. Por esta raza˜o todos os paraˆmetros da avaliac¸a˜o da intensidade da
performance do atleta com base na FC permanecem como ‘NaN’ (Not a Number), valor
na˜o va´lido, durante os primeiros quatro segundos de aquisic¸a˜o. O mesmo acontece para o
paraˆmetro METs da avaliac¸a˜o da intensidade da performance do atleta que permanece a
‘NaN’ durante os primeiros dez segundos. Assim, durante os primeiros quatro segundos,
primeiro estado, todos os paraˆmetros de intensidade de ambos os algoritmos encontram-se
igual a ‘NaN’, Figura 4.5(a).
O segundo estado, ocorre quando o algoritmo de intensidade atrave´s da FC ja´ produziu os
primeiros resultados e o algoritmo de intensidade a partir do acelero´metro ainda na˜o produziu
os primeiros resultados, encontrando-se o paraˆmetro METs igual a ‘NaN’, Figura 4.5(b). O
terceiro estado ocorre quando ambos os algoritmos ja´ esta˜o a produzir resultados e estes
valores sa˜o actualizados frequentemente, Figura 4.5(c).
A actualizac¸a˜o destes valores ocorre em intervalos de tempo diferentes devido aos tem-
pos de resposta de cada um dos algoritmos responsa´veis pela obtenc¸a˜o dos paraˆmetros de
avaliac¸a˜o da intensidade da performance do atleta. O tempo de resposta do algoritmo da
determinac¸a˜o da intensidade pela FC apo´s o per´ıodo inicial e´ de dois segundos, sendo que
a actualizac¸a˜o destes valores na janela de visualizac¸a˜o ocorre tambe´m a cada dois segundos.
Relativamente ao tempo de resposta do algoritmo de determinac¸a˜o da intensidade atrave´s do
sinal do acelero´metro mante´m-se nos dez segundos, fazendo com que na janela de visualizac¸a˜o
o paraˆmetro de METs seja actualizado, tambe´m, a cada dez segundos.
(a) durante 4 se-
gundos iniciais
(b) entre os 4 e os 10
segundos iniciais
(c) apo´s os 10 segun-
dos iniciais
Figura 4.5: Exemplos de apresentac¸a˜o dos paraˆmetros na janela de visualizac¸a˜o (a), (b) and (c)
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4.7 Escrita de Processamento
O bloco de Escrita de Processamento esta´ preparado para receber e guardar num ficheiro .txt
o resultado de um processamento gene´rico, por exemplo estat´ıstico, assim como o resultado
do processamento obtido pelo algoritmo de intensidade pela FC, que produz valores de FC,
%FCma´x, %FCR e TRIMP, de 2 em 2 segundos apo´s os 4 segundos iniciais, e de intensidade
pela ACC, que produz valores de counts×min−1 e METs a cada 10 segundos.
O per´ıodo inicial de quatro segundos para a obtenc¸a˜o de valores de intensidade pela FC
possibilita o preenchimento de um buffer de quatro segundos, com o sinal de ECG, a partir
do qual sera´ efectuado o processamento e se obtera´ de dois em dois segundos a me´dia da FC,
da %FCma´x, da %FCR e do TRIMP relativos aos u´ltimos quatro segundos.
De seguida sa˜o apresentados exemplos de ficheiros .txt obtidos pela gravac¸a˜o dos resul-
tados do bloco Processamento para resultados estat´ısticos, do bloco Intensidade baseada na
FC e na ACC, respectivamente.
Mean Standard Deviation Min Max
8.43779e+02 1.52695e+00 8.39000e+02 8.48000e+02
8.43644e+02 1.89709e+00 8.39000e+02 8.49000e+02
8.43820e+02 1.58037e+00 8.39000e+02 8.48000e+02
HR %HRmax %HRR TRIMP
84 43.77 14.97 0.00426
80 41.69 11.82 0.00742
81 42.21 12.61 0.01084
counts/min METs
1983 5.1
2017 5.2
2005 3.1
De forma a aumentar a usabilidade e acessibilidade desta ferramenta, desenhou-se e
implementou-se uma interface gra´fica para o utilizador.
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Cap´ıtulo 5
Desenvolvimento de uma interface
gra´fica do utilizador
Devido a` informac¸a˜o e a` forma de como esta tem de ser introduzida no PRTSE e com o intuito
de facilitar a utilizac¸a˜o desta ferramenta, desenhou-se e implementou-se uma interface gra´fica
do utilizador (GUI) que permitisse ao utilizador seleccionar facilmente as funcionalidades a
utilizar, assim como, inserir o MAC Address do bioPLUX e paraˆmetros fisiolo´gicos do atleta
necessa´rios para utilizar os diversos tipos de avaliac¸a˜o da intensidade da performance do
atleta do PRTSE.
Esta interface foi desenvolvida em linguagem Python, utilizando uma biblioteca para a
criac¸a˜o de GUIs, o wx.
Neste cap´ıtulo e´ descrita a GUI criada para o PRTSE, assim como, as principais fun-
cionalidades desta interface.
5.1 Interface do usua´rio
Usando as capacidades de criac¸a˜o de GUIs de pacotes de bibliotecas acess´ıveis atrave´s do
Python, desenvolveu-se uma interface que permite ao utilizador introduzir, de forma simples,
os dados necessa´rios para poder utilizar as funcionalidades do PRTSE.
A interface gra´fica possui quatro menus diferentes, como se representa na Figura 5.1:
• o menu “Acquisition Settings”
• o menu “HR-based Intensity”
• o menu “EE-based Intensity”
• o menu “Help”
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Figura 5.1: Interface gra´fica do utilizador.
Os treˆs primeiros menus permitem ao utilizador escolher as funcionalidades do PRTSE que
pretende usar, enquanto o menu “Help”permite obter mais informac¸o˜es sobre o funcionamento
da ferramenta e em especial, sobre cada um dos menus, Figura 5.6. Este menu pode ser
acedido directamente premindo a tecla F1 do computador.
Os menus que constituem esta interface permitem a inserc¸a˜o dos dados do atleta e do
sistema de aquisic¸a˜o, bioPLUX, permitindo a avaliac¸a˜o da sua performance. Esta ferramenta
possibilita a sua utilizac¸a˜o por parte de atletas profissionais e na˜o profissionais, visto que
permite a utilizac¸a˜o de paraˆmetros estimados em vez de medidos, caso da FCma´x e do factor
de lactato, Y . Contudo, a utilizac¸a˜o de valores medidos apresenta a vantagem de uma mais
correcta e exacta quantificac¸a˜o da intensidade em relac¸a˜o aos valores estimados.
Esta interface possui, ainda, um bota˜o de Play, no centro da janela responsa´vel pelo in´ıcio
da aquisic¸a˜o dos dados e avaliac¸a˜o da performance do atleta.
O menu “Acquisition Settings”, Figura 5.2, permite ao utilizador escolher entre duas
opc¸o˜es:
• “Basic Functions Settings” - abre a janela “Settings”, Figura 5.3, e permite ao utilizador
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introduzir o MAC Address do dispositivo bioPLUX e optar pela utilizac¸a˜o do bloco de
visualizac¸a˜o indicando quais os canais que pretende visualizar. O utilizador, nesta
janela, pode ainda escolher se pretende gravar e quais os canais que pretende gravar,
do mesmo modo dos canais a visualizar, e o nome do ficheiro em que sera´ gravada esta
informac¸a˜o. Esta janela pode ser acedida atrave´s do teclado premindo Ctrl-O.
• “Exit” - permite encerrar a GUI e este comando ser executado permindo Ctrl-X.
Figura 5.2: Menu “Acquisition Settings”.
Figura 5.3: Janela “Settings”.
O bota˜o “Ok” e´ responsa´vel pela recolha dos dados introduzidos nos campos da janela
“Settings”, encerrando a janela. Contudo, a interface foi desenvolvida de modo a prevenir
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que o bota˜o “Ok” fac¸a a recepc¸a˜o dos campos e inicie o programa sem que determinadas
condic¸o˜es sejam verificadas.
Deste modo, o bota˜o “Ok” so´ recebe os dados caso o campo do MAC Address do dis-
positivo, que sera´ responsa´vel pela aquisic¸a˜o dos dados e a sua transmissa˜o wireless para o
computador, e os campos relativos aos blocos de visualizac¸a˜o e/ou escrita dos dados em .txt
estejam preenchidos. Assim, no caso do utilizador querer visualizar alguns dos canais adquiri-
dos necessita assinalar a checkbox “Visualize” e indicar os canais que pretende visualizar.
O mesmo acontece no caso da escrita dos dados adquiridos em que a checkbox “Write
.txt” devera˜o estar assinalados os campos, “channel(s)” e “File name”. Para o caso em
que a checkbox, de qualquer dos blocos, na˜o esteja assinalada mas o(s) campo(s) relativo(s)
esta´/esta˜o preenchido(s) este bloco na˜o sera´ utilizado.
No segundo menu, “HR-based Intensity”, o utilizador pode optar por definir os paraˆmetros
do monitor de intensidade baseado na FC na janela “HR-based Intensity Monitor Settings”,
Figura 5.4. Nesta janela, o utilizador pode optar por escolher a utilizac¸a˜o do algoritmo de
determinac¸a˜o da intensidade pela FC assinalando a checkbox “HR intensity monitor”. Caso
este monitor seja escolhido, o utilizador deve indicar qual o canal do bioPLUX a que o sensor
de ECG esta´ ligado, preencher com o valor da FCrep no campo “HR rest”, a FCma´x no
campo “HR max’, ou a idade, estimando, assim, a FCma´x, escolher entre usar as constantes
do factor Y definidas por Morton [31], sendo necessa´rio neste caso indicar o ge´nero do atleta,
ou introduzir as constantes que descrevem o factor Y do pro´prio atleta para puder prosseguir
carregando no bota˜o “Ok”.
Como esta janela permite, ainda, ao utilizador escolher se pretende gravar estes dados, e
caso a checkbox “Write HR intensity data” esteja seleccionada, e´ necessa´rio introduzir o nome
do ficheiro a gravar no campo “File name” para puder prosseguir atrave´s do bota˜o “Ok”.
A GUI, sempre que FCma´x e a idade do atleta sejam inseridas, utiliza apenas a FCma´x,
visto ser o paraˆmetro que apresenta uma melhor exactida˜o na avaliac¸a˜o do desempenho do
atleta.
A possibilidade de optar por introduzir a idade ou a FCma´x prende-se com o facto de, como
ja´ foi indicado na cap´ıtulo 2.3, a realizac¸a˜o do teste que permite determinar este paraˆmetro
fisiolo´gico na˜o ser via´vel em algumas situac¸o˜es. Embora seja prefer´ıvel a utilizac¸a˜o da FCma´x
determinada pela realizac¸a˜o deste teste, em situac¸o˜es de impossibilidade da´-se a oportunidade
do atleta usar um valor estimado com base numa relac¸a˜o estudada entre a FCma´x e a idade.
A opc¸a˜o que o utilizador pode fazer em relac¸a˜o a` utilizac¸a˜o do perfil de lactato definido
por Morton, para os diferentes ge´neros, ou a introduc¸a˜o das constantes que definem a curva
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Figura 5.4: Janela “HR-based Intensity Monitor Settings”.
que descreve o perfil de lactato do atleta deve-se entre outros factos apresentados no cap´ıtulo
2.7, a` variabilidade, entre indiv´ıduos, das constantes que descrevem as curvas representativas
da variac¸a˜o da concentrac¸a˜o de lactato com a ∆FCratio. Por esta raza˜o e´ aconselha´vel,
sempre que poss´ıvel, a obtenc¸a˜o das constantes para a utilizac¸a˜o da curva de variac¸a˜o da
concentrac¸a˜o de lactato com a ∆FCratio do pro´prio atleta. Como a determinac¸a˜o desta
curva na˜o esta´ acess´ıvel a todos os indiv´ıduos, introduziu-se a possibilidade de utilizar um
perfil de lactado gene´rico, definido por Morton, usado em diversos estudos.
Estas possibilidades teˆm como objectivo tornar a ferramenta mais eficaz, quando se in-
troduz os paraˆmetros fisiolo´gicos sem recurso a estimativas, permitindo aos atletas de alta
competic¸a˜o uma mais correcta quantificac¸a˜o da intensidade, assim como a possibilidade de
uso por todos os indiv´ıduos pois permite monitorizar a intensidade sem recorrer a ambientes
laboratoriais para extracc¸a˜o destes paraˆmetros fisiolo´gicos.
O menu “EE-based Intensity”, Figura 5.5, permite seleccionar a utilizac¸a˜o do algoritmo
de intensidade pelo EE e escolher o canal em que se encontra o eixo z do acelero´metro
e guardar os resultados de sa´ıda deste algoritmo. Deste modo, a utilizac¸a˜o da avaliac¸a˜o
da intensidade da performance do atleta pelo EE deve ser feita seleccionando a checkbox
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“Energy Expenditure monitor”. Se o utilizador pretender guardar os dados obtidos atrave´s
do algoritmo de intensidade pelo EE devera´ seleccionar a checkbox “Write EE data”, sendo
necessa´rio a introduc¸a˜o do nome do ficheiro no qual sera˜o guardados os dados adquiridos no
campo “File name” para puder prosseguir para a janela principal da GUI do PRTSE.
Figura 5.5: Janela “HR-based Intensity Monitor Settings”.
Apo´s a definic¸a˜o de todas as funcionalidades a utilizar e para iniciar a avaliac¸a˜o da
intensidade da actividade do atleta, o utilizador deve premir o bota˜o Play. Esta acc¸a˜o gera
um evento que permitira´ compilar toda a informac¸a˜o necessa´ria para inciar e correr o PRTSE.
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Figura 5.6: Janela de Ajuda.
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Cap´ıtulo 6
Validac¸a˜o dos algoritmos de
intensidade
Neste cap´ıtulo sa˜o apresentados os procedimentos e resultados da validac¸a˜o do algoritmo de
estimativa de METs e da intensidade baseada na FC, em tempo-real.
6.1 Validac¸a˜o do algoritmo de METs
Nesta secc¸a˜o sera´ descrito o processo de validac¸a˜o do algoritmo utilizado para a determinac¸a˜o
dos counts×min−1 do Actigraph, utilizando o sensor xyzPLUX, e da conversa˜o para METs
pelo modelo de Crouter [3], em tempo-real. O processo de validac¸a˜o envolveu a realizac¸a˜o
de diversas actividades. Os valores obtidos por este algoritmo foram comparados com os
resultados de Crouter [3].
6.1.1 Me´todos
Para a validac¸a˜o do algoritmo foi realizado um conjunto de actividades que proporcionassem
a maior gama poss´ıvel de valores de METs. As actividades foram seleccionadas a partir do
estudo de Crouter [3], de modo a ser poss´ıvel comparar os resultados, tendo sido efectuadas
por apenas um atleta. Estas actividades encontram-se apresentadas de seguida:
• Repouso
• Permancer em pe´ e parado
• Sentado a trabalhar ao computador (Trab. computador)
• Arquivar pape´is
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• Subir/descer escadas
• Andar a uma velocidade me´dia de 4.9 km/h (Caminhada lenta)
• Andar a uma velocidade me´dia de 6.2 km/h (Caminhada ra´pida)
• Correr a uma velocidade me´dia de 9.5 km/h (Corrida lenta)
As actividades de Caminhada lenta e ra´pida e Corrida lenta foram realizadas em pas-
sadeira rolante ele´ctrica, sendo a velocidade controlada pela mesma.
Cada actividade foi realizada uma vez, por um per´ıodo de dez minutos. A ferramenta
estima os METs a cada dez segundos, produzindo um total de 60 valores de METs, para cada
actividade. Durante este per´ıodo, foram tambe´m guardados os valores de counts×min−1.
Posteriormente, foram determinados os valores da me´dia e desvio padra˜o dos counts/min
e METs para cada actividade. Adicionalmente foi determinado o coeficiente de variac¸a˜o dos
counts em 10 segundos (CV). Estes valores foram comparados com os valores de refereˆncia
do Crouter.
Visto que o modelo de Crouter possui duas equac¸o˜es distintas, uma para actividades do
dia-a-dia e desportivas, equac¸a˜o (6.3) e outra para caminhada e corrida, equac¸a˜o (6.2), a
gravac¸a˜o dos valores de counts×min−1 permitiu, tambe´m, estimar o valor de METs para
cada actividade a partir dos valores me´dios de counts×min−1 e CV obtidos.
Deste modo, se counts×min−1 ≤ 50:
EE = 1.0 MET, (6.1)
se counts×min−1 > 50 e CV≤ 10% tem-se:
EE(METs) = 2.379833 · [exp(0.00013529 · counts/min)], (6.2)
ou se counts×min−1 > 50 e CV= 0 ou CV > 10% enta˜o:
EE(METs) = 2.330519+(0.001646 · counts/min)
−[1.2017×10−7 · (counts/min)2]
+[3.3779×10−12 · (counts/min)3] (6.3)
Este valor estimado permitiu, ainda, a sua comparac¸a˜o com os valores obtidos em tempo-
real.
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6.1.2 Resultados e Discussa˜o
Na Tabela 6.1 esta˜o apresentados os valores da me´dia e desvio padra˜o (SD) para os paraˆmetros
counts/min e do CV, obtidos por Crouter e pelo PRTSE, para cada actividade.
Tabela 6.1: Resultados de counts por minuto e CV obtidos por Crouter e pelo PRTSE para as
diferentes actividades.
Actividade Crouter PRTSE
counts/min CV counts counts/min CV counts
em 10 s em 10 s
Repouso 0.2 (0.5) 109.5 (226.8) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0)
Permanecer de pe´ 13.4 (22.0) 235.3 (145.6) 0.1 (0.8) 0.0 (0.0)
Trab. computador 3.3 (7.7) 228.1 (234.8) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0)
Arquivar pape´is 59.8 (120.1) 186.4 (114.1) 24.2 (49.5) 190.2 (47.0)
Caminhada lenta 3600.8 (669.7) 5.4 (1.9) 2759.0 (101.2) 3.3 (0.9)
Caminhada ra´pida 5271.7 (828.6) 4.5 (2.0) 4502.6 (104.4) 2.4 (6.4)
Subir/descer escadas 3211.7 (621.3) 17.4 (9.3) 2755.0 (382.0) 13.5 (3.5)
Corrida lenta 8932.5 (1692.8) 7.0 (10.3) 8736.7 (257.2) 2.8 (0.7)
Na Tabela 6.2 sa˜o apresentados os valores me´dio e desvio padra˜o dos METs obtidos pelo
Crouter, assim como, os obtidos pelo PRTSE e os valor de METs estimados a partir das
equac¸o˜es 6.1, 6.2 e 6.3.
Tabela 6.2: Resultados de Crouter e do algoritmo de METs para as actividades.
Crouter METs PRTSE METs Estimados
Actividade Me´dia (SD) Me´dia (SD) counts/min me´dio
Repouso 1.00 (0.00) 1.00 (0.00) 1.00
Permanecer de pe´ 1.00 (0.00) 1.00 (0.00) 1.00
Trab. computador 1.00 (0.00) 1.00 (0.00) 1.00
Arquivar pape´is 1.30 (0.67) 1.23 (0.56) 1.00
Caminhada lenta 3.73 (0.42) 3.46 (0.05) 3.46
Caminhada ra´pida 4.71 (0.58) 4.38 (0.06) 4.38
Subir/descer escadas 6.08 (1.29) 5.41 (1.15) 6.02
Corrida lenta 7.76 (0.96) 7.76 (0.27) 7.76
A partir da Tabela 6.1 e´ poss´ıvel observar que os valores de counts/min, obtidos pelo
Crouter e PRTSE, na actividade de Repouso, sa˜o inferiores a 50, pelo que, de acordo com as
condic¸o˜es definidas para as equac¸o˜es (6.1), (6.2) e (6.3), o valor de METs para o PRTSE deve
ser igual a 1. Pela Tabela 6.2 e´ poss´ıvel observar que o valor esperado de METs corresponde
ao valor obtido pelo PRTSE.
Para as actividades Permancer de pe´ e Trabalhar ao computador, os valores de counts/min
obtidos pelo Crouter e pelo PRTSE sa˜o inferiores a 50, sendo esperado que nestas actividades
o valor METs calculado pelo PRTSE seja igual a 1, de acordo com a equac¸a˜o (6.1). Este valor
esperado corresponde ao valor obtido pelo PRTSE (Tabela 6.2). Apesar de se observar uma
47
6.1. VALIDAC¸A˜O DO ALGORITMO DE METS
diferenc¸a de 13.3 counts/min entre o PRTSE e o Crouter esta diferenc¸a na˜o e´ significativa,
dado que os valores de METs obtidos sa˜o iguais para o PRTSE como para o Crouter (Tabela
6.2).
Para a actividade de Arquivar pape´is verifica-se que os valores de counts/min obtidos
pelo PRTSE e´ inferior a 50, pelo que seria especta´vel que, nesta actividade, o valor de METs
fosse igual a 1, pela equac¸a˜o (6.1). Contudo, pelo desvio padra˜o dos counts/min para esta
actividade, e´ poss´ıvel verificar que o limite superior de counts/min excede 50 counts/min.
Este facto, faz com que o algoritmo mude o seu comportamento durante esta actividade, ou
seja, o algoritmo vai alternando entre as equac¸o˜es (6.1) e (6.3), de acordo com as condic¸o˜es
matema´ticas que va˜o sendo verificadas em tempo-real. Esta situac¸a˜o ocorre devido a`s grandes
variac¸o˜es nos valores de counts/min aquando da realizac¸a˜o de actividades livres como e´ o
caso da actividade Arquivar pape´is.
Observa-se, ainda, pela Tabela 6.1, que a diferenc¸a de counts/min entre os resultados do
PRTSE e de Crouter e´ 35.6 counts/min. Esta diferenc¸a produziu em termos de resultados de
METs entre Crouter e o PRTSE, uma diferenc¸a de 0.07 METs que na˜o e´ um valor significativo
em termos do EE.
Para as actividades de Caminhada lenta e ra´pida e Corrida lenta constata-se que os valores
de counts/min obtidos pelo PRTSE sa˜o inferiores aos de Crouter, com diferenc¸as de 841.8,
769.1 e 195.8 counts/min, respectivamente. Verifica-se, tambe´m, que o valor de CV para
estas treˆs actividades e´ superior a 0 e inferior a 10 %, correspondendo a` utilizac¸a˜o da equac¸a˜o
(6.2). Pela Tabela 6.2, e´ poss´ıvel verificar que as diferenc¸as entre os resultados de counts/min
obtidos pelo PRTSE e pelo Crouter resultam em diferenc¸as de valores de METs, entre ambos,
de 0.27, 0.33 e 0 METs para cada uma das actividades, respectivamente. Desta forma, as
diferenc¸as encontradas nos counst/min na˜o sa˜o significativas, dado que na˜o se reflectem em
variac¸o˜es ao n´ıvel dos METs e, consequentemente, a uma mudanc¸a no n´ıvel de intensidade
da actividade f´ısica, de acordo com a Tabela 6.3.
Tabela 6.3: Classificac¸a˜o dos n´ıveis de actividade de acordo com o valor de METs.
METs Intensidade da actividade
≤ 3 Leve
3 > METs ≥ 6 Moderada
METs > 6 Vigorosa
Para a actividade Subir/descer escadas verifica-se uma diferenc¸a de 456.7 counts/min
entre os resultados do Crouter e do PRTSE. Como o valor de counts/min e´ superior a 50 e
como o valor de CV e´ ligeiramente superior a 10% seria de esperar a utilizac¸a˜o exclusiva da
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equac¸a˜o (6.3). Contudo, o valor de CV e´ bastante importante dado que se encontra numa
situac¸a˜o limite, ou seja, CV ≤ 10% e CV> 10%. Tal situac¸a˜o pode reflectir-se numa mudanc¸a
no comportamento do algoritmo em tempo-real, a` semelhanc¸a do ocorrido para a actividade
Arquivar pape´is, ou seja, para a actividade Subir/descer escadas o algoritmo alterna entre
a equac¸a˜o (6.2) e (6.3). Estes resultados veˆm reforc¸ar a ideia que para as actividades que
implicam movimentos livres e/ou dependam fortemente da locomoc¸a˜o do indiv´ıduo o nivel
de intensidade f´ısica pode modificar durante o exerc´ıcio de acordo com a Tabela 6.3.
No entanto, de forma a aumentar a fiabilidade dos resultados obtidos e respectivas con-
cluso˜es, devera˜o ser efectuados mais testes para a obtenc¸a˜o de valores que reflictam de melhor
forma os valores da populac¸a˜o em geral para estas actividades.
Procedeu-se, ainda, a uma ana´lise instantaˆnea dos valores de METs, verificando-se o
correcto funcionamento do algoritmo, dado que os modelos matema´ticos aplicados em tempo-
real foram os correctos de acordo com as condic¸o˜es de counts/min e CV estabelecidas por
Crouter.
Neste sentido, pode-se afirmar, preliminarmente, o correcto funcionamento deste algo-
ritmo para a estimativa dos METs em tempo-real com base no modelo de Crouter.
No entando, devera˜o ser efectuados mais testes utilizando simultaneamente o ActiGraph
para confirmar os resultados obtidos pelo algoritmo com o dispositivo que esteve na base
deste estudo.
6.2 Validac¸a˜o do algoritmo de intensidade pela FC
Neste cap´ıtulo sera´ descrito o procedimento utilizado para a validac¸a˜o do algoritmo de inten-
sidade pela FC. Desta forma, sera´ descrito a validac¸a˜o do algoritmo de detecc¸a˜o dos picos-R
e dos algoritmos para a determinac¸a˜o dos paraˆmetros de intensidade, FC, %FCma´x, %FCR
e TRIMP.
6.2.1 Me´todos
Para verificar da exactida˜o do algoritmo de detecc¸a˜o dos picos-R e de determinac¸a˜o dos
paraˆmetros de intensidade pela FC utilizaram-se sinais de ECG dispon´ıveis na base de dados
de sinais pu´blica da PLUX - OpenSignals [46].
Utilizando os sinais de ECG determinaram-se o nu´mero total de picos-R por inspecc¸a˜o
visual, o nu´mero de picos-R detectados correctamente pelo algoritmo e erros e falhas do
mesmo.
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Na validac¸a˜o do algoritmo utilizado para o ca´lculo da FC, %FCma´x, %FCR e TRIMP
foram utilizados os mesmos sinais da validac¸a˜o do algoritmo de detecc¸a˜o dos picos-R, contudo
considerou-se separadamente cada um destes. Deste modo, utilizou-se um sinal de ECG
adquirido numa situac¸a˜o de repouso (sinal 1) e um logo apo´s a execuc¸a˜o de actividade f´ısica
(sinal 2).
Atrave´s destes dois sinais aplicaram-se as devidas equac¸o˜es de FCi, %FCma´x, %FCR e
TRIMP, de forma a verificar se o algoritmo estava a calcular correctamente os paraˆmetros
em causa.
Para o ca´lculo de alguns destes paraˆmetros, foi utilizado uma FCma´x estimada para 23
anos e uma frequeˆncia card´ıaca de repouso de 67 batimentos por minuto. Para estimar a
FCma´x utilizou-se a equac¸a˜o FCma´x = 208− 0.7× idade, obtendo-se um valor igual a 191.1
batimentos por minutos. No caso do TRIMP os valores do factor de Lactato, Y, foram calcu-
lados utilizando-se os coeficientes c e b determinados por Morton [31] para o sexo masculino.
6.2.2 Resultados e Discussa˜o
A Tabela 6.4 apresenta os resultados relativos ao algoritmo de detecc¸a˜o dos picos-R.
Tabela 6.4: Efica´cia do algoritmo de detecc¸a˜o dos picos-R.
Nu´mero total de Nu´mero de picos-R Erros Falhas
picos-R detectados correctamente
467 444 1 23
A partir da Tabela 6.4 e´ poss´ıvel verificar que o algoritmo utilizado para a detecc¸a˜o dos
picos-R na˜o detectou 23 picos, ocorrendo ainda 1 erro na detecc¸a˜o de um pico, ou seja,
foi detectado um pico-R que na˜o correspondia a este evento. Face a estes resultados, a
efica´cia do algoritmo e´ cerca de 95 %, pelo que se pode concluir que as falhas detectadas na˜o
comprometem os resultados que dependem do nu´mero de picos-R num determinado intervalo
de tempo.
Posteriormente, verificou-se, para os sinais 1 e 2, se os valores de FC, %FCma´x, %FCR
e TRIMP tinham validade em termos fisiolo´gicos, ou seja, verificou-se se os valores obtidos
estavam dentro dos intervalos fisiologicamente aceites para os paraˆmetros em causa. Deste
modo, determinaram-se para o sinal 1 e 2 os respectivos valores ma´ximos e mı´nimos, e a
me´dia e o desvio padra˜o para cada paraˆmetro, excepto para o TRIMP. Esta excepc¸a˜o deve-
se ao facto de o TRIMP ser definido como uma dose a ser aplicada ao atleta, aquando da
realizac¸a˜o de treinos de resisteˆncia f´ısica. Neste sentido, esta dose e´ calculada atrave´s do
valor cumulativo do TRIMP para cada sinal. Os resultados obtidos para a FC, %FCma´x e
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%FCR encontram-se nas Tabelas 6.5, 6.6 e 6.7, respectivamente.
Tabela 6.5: Valores me´dio, desvio padra˜o, ma´ximo e mı´nimo da FC para os sinais 1 e 2.
FC Ma´xima Mı´nima Me´dia Desvio Padra˜o
Sinal 1 89 70 76 3
Sinal 2 153 81 100 13
Tabela 6.6: Valores me´dio, desvio padra˜o, ma´ximo e mı´nimo da %FCma´x para os sinais 1 e 2.
%FCma´x Ma´xima Mı´nima Me´dia Desvio Padra˜o
Sinal 1 46.2 36.6 39.7 1.5
Sinal 2 79.5 42.4 52.2 6.6
Tabela 6.7: Valores me´dio, desvio padra˜o, ma´ximo e mı´nimo da %FCR para os sinais 1 e 2.
%FCR Ma´xima Mı´nima Me´dia Desvio Padra˜o
Sinal 1 17.3 2.6 7.4 2.4
Sinal 2 68.5 11.5 26.5 10.1
Pela Tabela 6.5, e´ poss´ıvel observar, que para o sinal 1, os valores sa˜o aceita´veis para a
condic¸a˜o de repouso visto encontrarem-se no intervalo entre os 60 e os 100 batimentos por
minuto, considerado sauda´vel para a maioria da populac¸a˜o. Quando observados os valores
relativos ao sinal 1 na Tabela 6.6, verifica-se que estes esta˜o de acordo com os apresentados
na Tabela 6.5 para a FC, dado que para um indiv´ıduo de 23 anos, a FCma´x e´ 191.1 bpm e
como tal e´ poss´ıvel esperar um valor me´dio de %FCma´x de 39.7 %.
Para o sinal 2, e´ poss´ıvel verificar que os valores obtidos sa˜o aceita´veis uma vez que o valor
ma´ximo da FC, obtida pelo PRTSE, encontra-se abaixo dos 85% da FCma´x, (Tabela 6.6),
valor ma´ximo aconselha´vel para a populac¸a˜o em geral. O valor ma´ximo foi encontrado no
in´ıcio da aquisic¸a˜o, logo apo´s o te´rmino do exerc´ıcio, explicando, assim, seu o valor elevado.
Devido ao valor de %FCma´x ser superior a 70 % e´ poss´ıvel afirmar que o exerc´ıcio tera´ sido
exigente a n´ıvel f´ısico e tera´ sido realizado na zona de treino de resisteˆncia f´ısica, que segundo
a literatura [47] esta´ estabelecido para valores de %FCma´x compreendidos entre 55 e 85 %.
Observa-se, tambe´m, em ambos os paraˆmetros, FC e %FCma´x, que o valor mı´nimo e me´dio
sa˜o bastante inferiores ao valor ma´ximo, isto e´, para o caso da FC verifica-se uma diferenc¸a
de 53 bpm entre o valor ma´ximo e o valor me´dio e uma diferenc¸a de 72 bpm entre o valor
ma´ximo e o valor mı´nimo.
Em relac¸a˜o a` %FCma´x, a diferenc¸a entre o valor ma´ximo e a me´dia e´ de 27.3 %, sendo de
37.1 % entre o valor ma´ximo e o valor mı´nimo. Estes resultados eram expecta´veis pelo facto
do indiv´ıduo ter terminado a actividade e transitado para uma situac¸a˜o de repouso. Esta
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transic¸a˜o e´ acompanhada por uma diminuic¸a˜o da FC, justificando as diferenc¸as encontradas
entre a me´dia, mı´nimo e valor ma´ximo.
Relativamente aos valores de %FCR da Tabela 6.7, verifica-se, para o sinal 1, que a
diferenc¸a entre os valores de FC ma´xima e me´dia de 13 bpm e entre a FC ma´xima e mı´nima
de 19 bpm (Tabela 6.5) correspondem a uma diferenc¸a entre os valores ma´ximo e me´dio e os
valores ma´ximo e mı´nimo da %FCR de 9.9 % e de 14.7 %, respectivamente.
Para o sinal 2, verifica-se que para a diferenc¸a entre os valores ma´ximo e me´dio e os
valores ma´ximo e mı´nimo da FC de 53 e 72 bpm, respectivamente, obte´m-se uma diferenc¸a
de 42 % e 57 %. Estas diferenc¸as sa˜o expecta´veis pois o quociente calculado para obter este
valor,
F C−F Crep
F Cma´x−F Crep
, tem em conta a FC de repouso de 67 bpm. Este facto faz com que com
uma pequena variac¸a˜o da FC se obtenha uma variac¸a˜o superior a` verificada na %FCma´x para
as mesmas condic¸o˜es, explicando assim os valores obtidos.
Relativamente ao valor de TRIMP, para o sinal 1, com uma durac¸a˜o de aquisic¸a˜o de 189
segundos, o PRTSE obteve um valor de 10.4, ao passo que para o sinal 2, com uma durac¸a˜o
de aquisic¸a˜o de 130 segundos, o PRTSE obteve um valor de 40.8. A partir destes resultados,
e´ poss´ıvel verificar que o valor de TRIMP obtido para o segundo sinal e bastante superior ao
do primeiro, apesar da durac¸a˜o de aquisic¸a˜o do primeiro sinal ser superior. Estes resultados
demonstram que o atleta, aquando da aquisic¸a˜o do sinal 2 este sujeito a uma carga de treino
muito superior a` situac¸a˜o do sinal 1, dado que para o sinal 2 obteˆm-se um valor de TRIMP
superior para um per´ıodo inferior.
Para o caso estudado, estes resultados eram expecta´veis uma vez que o TRIMP e´ um
paraˆmetro de avaliac¸a˜o da carga de treino a que o atleta foi submetido. Deste modo, estando
o atleta em repouso quando o sinal 1 foi adquirido e num estado po´s-esforc¸o apo´s a execuc¸a˜o
do exerc´ıcio f´ısico (sinal 2) o valor de TRIMP para o sinal 2 teria de ser de facto superior ao do
sinal 1. Esta variac¸a˜o na intensidade das actividades e´ realc¸ada na˜o so´ pela FC, mas tambe´m
e´ maioritariamente pela utilizac¸a˜o do factor de lactato, responsa´vel por dar um maior peso a
actividades realizadas a frequeˆncias card´ıacas mais elevadas.
Apesar do exemplo estudado ser bastante simples em termos de ana´lise do TRIMP, os
resultados permitem, igualmente, concluir que, para situac¸o˜es de treino, o TRIMP revela
ser um paraˆmetro importante para a avaliac¸a˜o do treino do atleta, dado que proporciona
uma avaliac¸a˜o tanto instantaneamente como ao longo do tempo sobre a resposta do atleta a`s
cargas de treino aplicadas. Tal facto possibilita a personalizac¸a˜o do treino de acordo com as
necessidades e respostas f´ısicas e fisiolo´gicas. Acresce a esta situac¸a˜o, o facto de o TRIMP
poder ser utilizado para determinar a condic¸a˜o f´ısica e o estado de fadiga do atleta durante
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a execuc¸a˜o do treino.
Desta modo, a combinac¸a˜o da FC, %FCma´x e %FCR com o TRIMP torna o PRTSE
uma ferramenta relevante para o estudo da performance de atletas de alta-competic¸a˜o, uma
vez que disponibiliza valores fisiolo´gicos para personalizar o treino de cada atleta e, assim,
aumentar o seu rendimento desportivo
Desta forma, atrave´s dos resultados obtidos pode-se concluir que a ferramenta PRTSE foi
correctamente desenvolvida e implementada, possuindo elevado potencial para ser utilizada
em diversas modalidades desportivas, dado que possibilita a avaliac¸a˜o da performance dos
atletas em tempo-real atrave´s de diversos paraˆmetros fisiolo´gicos
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Cap´ıtulo 7
Conclusa˜o
7.1 Resultados Gerais
Neste trabalho era proposto o desenvolvimento de uma ferramenta de monitorizac¸a˜o e avaliac¸a˜o
da performance do atleta. Desta forma, foi desenvolvida uma ferramenta, o PLUX Real-Time
Sports Evaluation, que permite a aquisic¸a˜o de sinais fisiolo´gicos, o seu processamento, a visu-
alizac¸a˜o de ambos os dados e a avaliac¸a˜o da performance em tempo-real, e a escrita de todos
os dados em ficheiros para posterior ana´lise.
Estas capacidades constituem uma mais valia para o treinador porque o PRTSE possibilita
a visualizac¸a˜o de diversos sinais e o resultado do seu processamento em tempo-real, aliados a
uma avaliac¸a˜o da performance do atleta atrave´s de diversos paraˆmetros. A avaliac¸a˜o permite
ao atleta e treinador verificar, em tempo-real, se o programa de treino esta´ a ser cumprido
ou se sera˜o necessa´rios ajustes, podendo ser aplicados no pro´prio momento.
A avaliac¸a˜o da intensidade da actividade f´ısica em tempo-real pode ser efectuada com
base na frequeˆncia card´ıaca e/ou dispeˆndio energe´tico. Deste modo, foram implementados
algoritmos de detecc¸a˜o dos picos-R, ca´lculo dos paraˆmetros card´ıacos, ca´lculo de counts/min
e METs em tempo-real.
A avaliac¸a˜o e validac¸a˜o destes algoritmos foram tambe´m estudados durante este trabalho.
O algoritmo responsa´vel pela detecc¸a˜o de picos-R em tempo-real foi testado e determinou-se
a sua efica´cia, tendo sido obtido um valor de cerca 95%. Os paraˆmetros card´ıacos calculados
a partir dos picos-R foram verificados e determinou-se o correcto funcionamento do algoritmo
para a obtenc¸a˜o destes paraˆmetros. Verificou-se, ainda, que o algoritmo responsa´vel por de-
terminar os valores de METs em tempo-real processa correctamente os sinais de acelerometria,
determinando correctamente os valores de METs.
A avaliac¸a˜o da intensidade por esta ferramenta permite na˜o so´ a avaliac¸a˜o de atletas de
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alta competic¸a˜o, mas tambe´m de atletas na˜o profissionais.
O PRTSE dispo˜e ainda de uma interface gra´fica de utilizador que permite uma fa´cil
utilizac¸a˜o.
O trabalho descrito na presente dissertac¸a˜o culminou com a submissa˜o de um artigo
cient´ıfico na confereˆncia internacional BIOSTEC 2012, estando actualmente em fase de
avaliac¸a˜o. O artigo submetido encontra-se no Apeˆndice A. Ale´m deste artigo, o presente
trabalho proporcionou ainda uma colaborac¸a˜o externa com o Brasil incidindo no processa-
mento e ana´lise de sinais de electromiografia (Apeˆndice B).
A necessidade de obtenc¸a˜o de resultados por parte dos atletas de alta competic¸a˜o e um
melhor acompanhamento da actividade f´ısica de atletas na˜o-profissionais leva a uma neces-
sidade cada vez maior da avaliac¸a˜o do esforc¸o a que estes esta˜o sujeitos. Uma avaliac¸a˜o em
tempo-real possibilita um ajuste constante mediante as respostas fisiolo´gicas do atleta ao es-
forc¸o que lhe esta´ ser exigido. Desta forma, ser capaz de contribuir com esta nova ferramenta
de avaliac¸a˜o da intensidade do esforc¸o f´ısico para um avanc¸o no campo das ferramentas de
apoio ao desporto foi uma experieˆncia muito interessante, enriquecedora e pedago´gica.
7.2 Trabalho Futuro
O trabalho apresentado deixa em aberto va´rios aspectos poss´ıveis de melhoria. Esta melhorias
esta˜o relacionadas com o aspecto visual da ferramenta e com a avaliac¸a˜o da performance do
atleta, sendo apresentadas ao longo desta secc¸a˜o.
Relativamente a`s poss´ıveis melhorias do aspecto visual da ferramenta estas compreendem:
• Visualizac¸a˜o dos paraˆmetros de avaliac¸a˜o e dos sinais em janelas diferentes – retirar o
texto com os valores nume´ricos dos paraˆmetros de avaliac¸a˜o da performance do atleta
da janela de visualizac¸a˜o dos sinais para permitir uma melhor percepc¸a˜o dos sinais e
dos paraˆmetros.
• Reorganizac¸a˜o da janela quando o nu´mero de sinais e´ bastante elevado – estudar a
possibilidade de alterar os canais a visualizar durante a avaliac¸a˜o porque quanto mais
sinais se quer visualizar menor a resoluc¸a˜o de cada sinal. Esta reorganizac¸a˜o pode
passar por ter os canais escolhidos para visualizac¸a˜o em miniatura e ter um dos canais
a ser visualizado em maior escala e este poder ser alterado a qualquer instante.
• Introduzir na GUI a capacidade de utilizac¸a˜o de dois bioPLUX e de realizac¸a˜o de
processamento gene´rico.
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Relativamente a` avaliac¸a˜o da performance do atleta, pretende-se, ainda, realizar testes
com o ActiGraph com o intuito de verificar a correcta determinac¸a˜o dos counts/min.
Uma potencial e poss´ıvel optimizac¸a˜o desta ferramenta sera´ desenvolver um modelo que, a
partir dos treˆs eixos do acelero´metro, permita a obtenc¸a˜o dos valores de METs, contemplando
toda a gama de valores.
Acresce a`s melhorias mencionados anteriormente, a possibilidade de adaptac¸a˜o da ferra-
menta para um ambiente web-based e criac¸a˜o de perfil de atletas com a obtenc¸a˜o de relato´rios
apo´s cada treino e gra´fico de evoluc¸a˜o dos paraˆmetros medidos.
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ApeˆndiceApeˆndice B. Protocolos
Apeˆndice B
Protocolos
No aˆmbito da validac¸a˜o do algoritmo de METs, foi utilizado um protocolo para o desem-
penho das actividades propostas. Neste apeˆndice e´, tambe´m, apresentado o protocolo de
processamento de dados de electromiografia da Dra. Ingrid Quartarolo
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Protocolo de realizac¸a˜o das actividades
Me´todos
Sujeito
Um participante com 23 anos, 1.96 metros de altura e 81 quilogramas.
Procedimentos
Foram realizadas diversas actividades desportivas e do dia-a-dia apresentadas de seguida.
• Repouso
• Permancer em pe´ e parado
• Sentado a trabalhar ao computador
• Arquivar pape´is
• Subir/descer escadas
• Andar a uma velocidade me´dia de 4.9 km/h
• Andar a uma velocidade me´dia de 6.2 km/h
• Correr a uma velocidade me´dia de 9.5 km/h
Cada actividade foi realizada uma vez pelo participante por um per´ıodo de 10 min, com
um per´ıodo de descanso mı´nimo entre actividades de 2 minutos.
As actividades foram realizadas utilizando sempre com o mesmo calc¸ado desportivo.
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Protocolo de processamento de sinais de EMG
Data Processing Protocol
The main goal of this work was to study the activation patterns in four muscles, using the
electromyography technique.
In order to process data, subject calibration data was recorded from each muscle with the
aim of determining the maximum voluntary contraction. Later, this data was used to the
analysis of activation and contraction of four muscles in each exercise in order to determine
the percentage of the activations in each muscle.
Each signal was filtered using a bandstop filter to eliminate possible 50 Hz noise exist-
ing and the maximum muscular contraction was calculated and it was correlated with the
maximum voluntary contraction obtained in calibration.
Afterwards, the muscular activation was determined in terms of percentage of maximum
voluntary contraction value by dividing the whole signal by the maximum voluntary con-
traction and considered only values higher than 3 %. This threshold had the purpose of
eliminating muscular noise.
Since sometimes the calibration was made incorrectly, when maximum muscular contrac-
tion of exercise was higher than maximum voluntary contraction, the value of maximum
voluntary contraction was updated with the value from maximum muscular contraction of
exercise. For that, the muscular activation of exercise was calculated by using the last value
and, therefore, the maximum muscular activation has a maximum value of 100 % and this
result was marked.
Finally, mean muscular activation was obtained with a threshold higher than 10 % of the
value of maximum activation.
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